


INSTRUCTIONS FOR MODEL 650 DYNA-QUIK 


1. Look up type on panel or rn tube index and set Heater switch. 

2. If Tube IS to be tested in 610 panel ^ set switches to positions indicated on chart. 

3. Insert tube in proper socket or use odaptor indicated. 

4. Set Sensitivity control. 

5. In Short-Grid Emission position of Function switch, tube s are defective if Shorts light 
glows or if meter indicates a reading in refect orea of grid emission scale. 

6. Advance function switch to Test 1. Read Test for mutual conductance on Good-Bad 
scale. 

7. If tube is multiple section tube (e.g, 6AT6 friode-diode) the second section is tested 
In Test 7 , ond the third section in Test 3 position of Function switch. 

Life test can be made on each section by pushing On-Off switch to life test positron, 
615 Information at rear of chart* 


iof> Copyright ©1962 

NOTE : The sensitivity settings will give only GOOD/BAD results. For True Gm result, use the original 1960 data chart 
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Use TO-615 Panel, and Chart at end of listings 
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Use TC-615 Panel, and chart at end of listings 
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Use TC-615 Panel, and Chart at end of listings 
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Use TC-615 Panel, and chart at end of listings. 
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21 


TUBE 

TYPE 


5AV8 

5AW4 


® 15 JL > 

I I 


20 

5 610 60 

67 

5 59 20 

20 


I5AX4 

5 

59 

15 







5AZ4 

5 

610 

31 

2 

4 0 0 8 

0 

0 

0 

2 




31 

2 

6 0 0 8 

0 

0 

0 

2 

568 

5 

610 

60 

4 

8 9 6 5 

7 

0 

15 

1 




67 

4 

0 3 2 5 

1 

0 

25 

1 

5BC3 

5BE8 

5 

Use TC-615 Panel, and Chart at end of listings 

49 77 






70 







5BK7 

5 

50 

71 










71 







5BQ5 

5 

610 

57 

4 

9 7 2 5 

3 

0 

25 

1 

5BQ7 

5 

50 

70 








70 


HO. 


7 0 18 1 
1 0 25 1 


1 

2 

1 

2 

J_ 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


4BZ7-5BQ7 







TUBE 

TYPE 

1 

X 

Socket 

Sensi¬ 

tivity 

A 

B 

c 

D 

E 

F 

Q 

H 


Test 

Pos. 

TUBE 

TYPE 

1 

z 

Socket 

15 

©> 

(0«» 

A 

- B 

0 

D 

E 

F 

G 

H 

j 

Is 

pa. 

5BS8 

5 

50 

68 










1 

5CU4 

5 

610 

12 

2 

4 

0 

0 

8 

1 

0 

0 

2 

1 




68 










2 




12 

2 

6 

0 

0 

8 

1 

0 

0 

2 

1 

5BT8 

5 

610 

60 

4 

7 

6 

8 

5 

9 

0 

15 

1 

1 

5CZ5 

5 

26 

60 










1 




72 

4 

1 

0 

0 

5 

3 

0 

0 

3 

1 


5 

59 

21 










1 




72 

4 

2 

0 

0 

5 

3 

0 

0 

3 

1 




21 










2 

5BW8 

5 

610 

76 

4 

8 

9 

6 

5 

7 

0 

18 

1 

1 

5DH8 

5 

49 

65 










1 




60 

4 

1 

0 

0 

5 

2 

0 

0 

3 

1 




84 










2 




60 

4 

3 

0 

0 

5 

2 

0 

0 

3 

1 

5DJ4 

5 

610 

18 

1 

4 

0 

0 

7 

0 

0 

0 

2 

1 

5BZ7 

5 

50 

73 










1 




18 

1 

5 

0 

0 

7 

0 

0 

0 

2 

1 




73 










2 

SEAS 

5 

36 

72 










1 

5BR8 

5 

49 

78 










1 




57 










2 




71 










2 

5EH8 

5 

38 

71 










1 

5CG8 

5 

49 

82 










1 




67 










2 




76 










2 

5ES8 

5 

50 

58 










1 

5CL8 

5 

49 

72 










1 




58 










2 




63 










2 

5tU8 

5 

610 

68 

4 

9 

1 

7 

5 

8 

0 

15 

1 

1 

5CM6 

5 

26 

65 










1 




59 

4 

0 

3 

2 

5 

6 

0 

20 

1 

1 

5CM8 

5 

610 

59 

4 

7 

6 

2 

5 

3 

0 

18 

1 

1 

5EW6 

5 

9 

68 










1 




99 

4 

0 

1 

9 

5 

8 

0 

10 

1 

1 

5FG7 

5 

49 

65 










1 

5CQ8 

5 

36 

73 










1 




67 










2 




63 










2 

5FV8 

5 

49 

66 










1 

5CR8 

5 

610 

60 

4 

7 

6 

2 

5 

3 

8 

15 

1 

1 




67 










2 




74 

4 

0 

1 

9 

5 

8 

0 

30 

1 

1 


















Heater 

Socket 


A 

B 

c 

D 

E 

F 

Q H 

j 

Test 

Pos. 

m 

Heater 

Socket 

Sensi¬ 

tivity 

A 

B 

c 

D 

E 

F 

G 

H 

j 

Test 
Pos. 1 

5GH8 

5 

36 

68 









1 


5 

9 

57 










1 




56 









2 

5jL6 

5 

610 

63 

3 

6 

5 

1 

4 

2 

7 

23 

1 

1 

5GH8A 

5 

36 

68 









1 

5KD8 

5 

36 

74 










1 




56 









2 




55 










2 

5GJ7 

5 

610 

60 

4 

7 

6 

2 

5 

3 

1 14 

1 

1 

5KE8 

5 

610 

62 

4 

3 

6 

2 

5 

7 

0 

14 

1 

1 




39 

4 

0 

8 

9 

5 

3 

0 16 

1 

1 




54 

4 

0 

1 

9 

5 

8 

0 

14 

1 

1 

5GiV!6 

5 

9 

63 









1 

5KZ8 

5 

610 

81 

4 

7 

6 

2 

5 

3 

0 

24 

1 

1 

5GS7 

5 

49 

77 









1 




58 

4 

0 

1 

9 

5 

8 

0 

22 

1 

1 




73 









2 

5U8 

5 

49 

85 










1 

56X6 

5 

9 

82 









1 




70 










2 

5GX7 

5 

610 

73 

4 

7 

6 

2 

“5“ 

3 

0 20 

1 

1 

5MB8 

5 

49 

82 










1 




65 

4 

0 

8 

9 

5 

3 

0 25 

1 

1 




72 










2 

5HA7 


Use TC-615 Pane! and Chart at the End of Listings 



5IV1-HH3 

5 

10 

56 










1 

5HB7 

5 

610 

77 

4 

7 

6 

2 

5 

3 

0 20 

1 

1 




56 










2 




88 

4 

0 

8 

9 

5 

3 

0 35 

1 

1 

51\/1-K9 

5 

16 

17 










1 

5HC7 

Use TC-615 Panel and chart at the end of listings. 



5iVlQ8 

5 

36 

62 










1 

5HG8 

5 

610 

65 

4 

9 

8 

2 

5 

1 

0 20 

1 

1 




60 










2 




53 

4 

0 

7 

6 

5 

3 

0 25 

1 

1 

5N1039A 

6 

9 

68 










1 

5HZ6 

5 

9 

85 









1 

5R4 

5 

59 

29 










1 

5J6 

5 

10 

62 









1 




29 










2 




62 









2 

5RDDH1 

5 

610 

99 

4 

0 

7 

8 

5 

9 

0 

8 

1 

1 


62 4100520031 

62 4 6 0 0 5 3 0 0 3 1 


5BS8-5RDDH1 


IP 












TUBE 1 1 is 

TYPE 1 1 II A B 0 D E F Q H J f = 

TYPE ® 1 i> ® C D E F Q H J ^1 

5R-K16 5 610 17 41005000^1 

17 4 8 0 0 5 0 0 0 2 1 

5T4 5 59 19 \ 

19 ‘ 

5T8 5 22 88 

5X4 5 610 22 7 3 0 0 8 0 0 0 2 i 

^ ^ 22 8500700021 

5X8 5 38 76 * 

5X9 5 610A 56 5873 624 15 11 

“67 Z 

72 3 

5U4 5 59 21 1 

21 Z 

5U8 5 36 76 1 

75 b U 9 10 6 1 u 1 j 1 i 

5Y3 5 59 38 \ 

5Y4 5 610 28 7 3 0 0 8 0 0 0 2 1 

28 8 5 0 0 7 0 0 0 2 1 

56 Z 

5U9 5 610A 63 5873624 15 11 

63 5 0 9 10 6 1 0 25 1 1 

5V3 5 59 19 1 

19 2 

5Z4 5 59 16 1 

16 Z 

5Z10 5 59 21 A 

6A5 6 610 70 2 5 0 0 7 3 0 0 3 1 

5V4 5 59 16 1 

16 2 

5V6 5 63 79 , . „ , } 

5V9 4 610A*99 5 2 7 3 6 1 4 8 1 1 

56 5 0 10 8 6 9 0 20 1 1 

*Tube good if it reads 2400 or more. 

6Ag “ .. 6 610 *99 2 4 3 10 7 8 1 20 1 1 

•TUBE GOOD IF READS 3000 

6AB4 6 5 72 J 

6AB8 3 ^ ® 1 K 1 n OR 1 1 

95 4 0 1 2 5 3 0 25 1 1 

5W4 5 59 13 i 

6AC5 6 610 65 2500783031 

6AC7 6 57 61 _ 1 

___ ■ ^ ^ _ V ‘ ■ r 1 

^ ^ ^ 

9 m m m M m ■- < 

1 s 9 1 

1 

TUBE 1 1 -55 

TYPE 1 ° g>ABCDEFQHJSo 

TUBE 11-5 

TYPE || |>ABCDEFQHJS| 

X GO HQ. 

6AC9 Use TC*615 panel and chart at the end of listings. 

6AC10 Use TC-615 Panel and chart at the end of listings. 

6AD7 6 610 95 2 4 3 5 7 8 0 25 1 1 

88 2100786031 

6AD10 Use TC-615 panel and chart at the end of listings. 

6AJ7 6 57 61 1 

6AJ8 6 610 99 4 1 6 2 5 3 7 28 1 1 

99 4089530 43 11 

6AJ9 6 610A 60 5873624 18 11 

62 5 0 9 10 6 1 0 20 1 1 

6AF3 6 45 13 1 

6AF4 6 7 88 1 

6AF9 6 610A 58 5341620 15 11 

52 5 9 10 8 6 7 0 20 1 1 

6AF11 Use TC-615 Panel, and Chart at end of listings 

6AK5 6 9 68 1 

6AK6 6 9 83 1 

6AK7 6 57 46 1 

6AK8 6 22 92 1 

67 2 

6AG5 6 9 80 1 

6AG7 6 57 46 1 

6AG9 Use TC-615 Panel and chart at the end of listings. 

6AG11 Use TC-615 Panel, and Chart at end of listings 

6AH4 6 43 92 1 

72 3 

6AL3 6 610 12 4 9 0 0 5 10 0 0 2 1 

6AL5 6 11 68 2 

68 3 

6AL11 Use TC-615 Panel, and chart at end of listings. 

6AH6 6 9 60 1 

6AH7 6 610 88 7 0 3 1 8 2 0 20 1 1 

88 7065840 20 11 

6AH9 Use TC-615 Panel and chart at the end of listings. 

6AJ4 6 25 54 1 

6AJ5 6 610 99 3 6 5 1 4 7 0 50 1 1 

6AM4 6 25 77 1 

6AM5 6 610 82 3 7 5 1 4 2 0 25 1 1 

6AM6 6 610 69 3 7 5 1 4 2 6 15 1 1 

6AM8 6 39 69 1 

65 2 

6AN4 6 7 80 1 

5R-K16-6AN5 

6AN5 6 9 35 1 

'2 

















13 


TUBE 1 1 

TYPE 1 1 11 « B C D E F G H J S| 

TUBE S 1 is -ri 

TYPE II ||ABODEFQH4.£ 

6AN6 6 610 72 1 2 0 0 7 6 0 0 3 1 

72 1300760031 

72 1 4 0 0 7 6 0 0 31 

72 1 5 0 0 7 6 0 0 31 

6AN8 6 40 65 1 

6AS8 6 24 68 1 

66 2 

6AS11 Use TC-615 Panel, and Chart at end of listings 

6AT6 6 19 92 1 

93 2 

63 2 

6AQ4 6 610 65 3 0 7 1 4 2 0 15 1 1 

6AQ5 6 8 85 1 

6AQ6 6 19 87 1 

6AQ7 6 42 96 1 

93 T 

6AT8 6 49 80 1 

6AU4 6 44 13 } 

6AU5 6 62 81 1 

87 2 

87 3 

6AQ8 6 50 82 1 

82 2 

6AR5 6 8 93 1 

6AU6 6 9 83 1 

6AU7 6 50 90 1 

90 2 

6AU8 6 38 57 1 

80 2 

6AR6 6 610 75 8 5 3 7 6 1 0 45 1 1 

6AR8 6 610 75 4 3 8 6 5 7 1 20 1 1 

75 4 3 9 6 5 7 2 20 1 1 

6AR11 Use TC-615 Panel, and Chart at end of listings 

6AS5 6 12 57 1 

6AS6 6 9 82 1 

6AV5 6 62 74 1 

6AV6 6 19 92 1 

91 1 

91 3 

6AV11 Use TC-615 Panel, and Chart at end of listings 

6AW8 6 38 56 1 

6AS7 6 610 65 7 1 0 6 8 3 2 0 3 1 

65 7 4 0 0 8 5 6 0 31 




TUBE 

TYPE 

Heater 

Socket 

Sensi¬ 

tivity 

A B 

C D 

E 

F Q 

H 


Test 

Pos. 

TUBE 

TYPE 

Heater 

Socket 

"Z ** 

® > 
<o7 

A 

B 

c 

D 

E 

F G 

H 

4 

Is 

ha 

6AX3 


Use TC-615 Panel, and Chart at end of listings 




6B8 

6 

610 

99 

2 

6 

3 

10 

7 

8 0 

17 

1 

1 

6AX4 

6 

44 15 







1 




88 

2 

4 

0 

0 

7 

8 0 

0 

3 

1 

6AX5 

6 

59 27 







1 




88 

2 

5 

0 

0 

7 

8 0 

0 

3 

1 



27 







2 

6B10 


Use TC-615 Panel, and Chart at end of listings 



6AX7 

6 

50 ‘91 







1 

6B31 

6 

11 

68 









2 



‘91 







2 




68 









3 



•TUBE GOOD IF OVER 1400 





6B32 

6 

11 

68 









2 

6AX8 

6 

36 73 







1 




68 









3 



57 







2 

6B53A 


Use TC-615 panel and chart at the end of listings 



6AY3 


Use TC-615 Panel, and Chart at end of listings 




6BA3 


Use TC-615 Panel, and Chart at end of listings 




6AY3B 


Use TC-615 panel and chart at the end of listings 



6BA6 

6 

9 

79 









1 

6AY11 


Use TC-615 Panel, and chart at end of listings. 



6BA7 

6 

610 

‘99 

4 

1 

9 

2 

5 

3 6 

45 

1 

1 

6AZ8 

6 

48 66 







1 




•TUBE GOOD IF OVER 2000 







60 







2 

6BA8 

6 

38 

55 









1 

6B4 

6 

610 70 

2 5 

0 0 

7 

3 0 

0 

3 

1 




82 









2 

6B6 

6 

610 *99 

2 0 

3 10 

7 

8 0 

13 

1 

1 

6BA11 


Use TC-615 Panel, and chart at end of listings. 





87 

2 4 

0 0 

7 

8 0 

0 

3 

1 

6BC4 

6 

610 

63 

4 

0 

1 

2 

5 

6 0 

25 

1 

1 



87 

2 5 

0 0 

7 

8 0 

0 

3 

1 

6BC5 

6 

9 

73 









1 



‘TUBE GOOD IF IT READS 1800 OR MORE. 



6BC7 

6 

610 

60 

4 

2 

0 

0 

5 

1 0 

0 

3 

1 














60 

4 

6 

0 

0 

5 

7 0 

0 

3 

1 














60 

4 

8 

0 

0 

5 

9 0 

0 

3 

1 

6AN6— 

6EC8 








6BC8 

6 

50 

71 

71 









1 

2 


t Use TC-65 Adapter. 


14 








15 



1 

X 

1 

8 

CO 


A 

B 

c 

D 

E 

F 

Q H 

4 

Test 

Po«. 

m 

1 

X 

Socket 

Sensi¬ 

tivity 

A 

B 

c 

0 

E 

F Q 

H 

4 

n 

66C32 

6 

19 

92 









1 


6 

60 

71 









1 




91 









2 

6BH3 


Use TC-615 Panel, and Chart at end of listings 







91 









3 

6BH3A 


Use TC-615 panel and chart at the end of listings 



6BD5 

6 

62 

*89 









1 

6BH6 

6 

9 

91 









1 




*TUBE GOOD IF OVER 1250 





6BH8 

6 

38 

62 









1 

6BD6 

6 

9 

86 









1 




76 









2 

6BD11 


Use TC-615 Panel, and chart at end of listings. 



6BH11 


Use TC-615 Panel and Chart at the End of Listings 



6BE3 


Use TC-615 Panel, and chart at end of listings. 



6BJ3 


Use TC-615 Panel, and chart at end of listings. 




6BE6 

6 

9 

94 









1 

6BJ6 

6 

9 

83 









1 

6BE7 

6 

610 

99 

4 

1 

6 

7 

5 

8 

0 22 

1 

1 

6BJ7 

6 

610 

60 

4 

2 

0 

0 

5 

1 0 

0 

3 

1 

6BE8 

6 

49 

77 









1 




60 

4 

6 

0 

0 

5 

7 0 

0 

3 

1 




70 









2 




60 

4 

8 

0 

0 

5 

9 0 

0 

3 

1 

6BF5 

6 

8 

54 









1 

6BJ8 

6 

610 

80 

4 

0 

7 

8 

5 

9 0 

35 

1 

1 

6BF6 

6 

19 

87 









1 




64 

4 

1 

0 

0 

5 

2 0 

0 

3 

1 




91 









2 




64 

4 

6 

0 

0 

5 

3 0 

0 

3 

1 




91 









3 

6BK4 

6 

610 

80 

2 

5 

0 

0 

7 

1 10 

0 

3 

1 

6BF8 

6 

610 

63 

4 

1 

0 

0 

5 

6 

0 0 

3 

1 

6BK4A 

6 

610 

80 

2 

5 

0 

0 

7 

1 10 

0 

3 

1 




63 

4 

2 

0 

0 

5 

6 

0 0 

3 

1 

6BK4B 

6 

610 

80 

2 

5 

0 

0 

7 

1 10 

0 

3 

1 




63 

4 

3 

0 

0 

5 

6 

0 0 

3 

1 

6BK5 

6 

23 

57 









1 




63 

4 

7 

0 

0 

5 

6 

0 0 

3 

1 

6BK6 

6 

19 

90 









1 




63 

4 

8 

0 

0 

5 

6 

0 0 

3 

1 




85 









2 




63 

4 

9 

0 

0 

5 

6 

0 0 

3 

1 




85 









3 

6BF11 


Use TC-615 Panel, and chart at end of listings 



















TUBE 1 1 

TYPE |o g>ABCDEFQHjS| 

TUBE 1 S 

TYPE |8 g>A8CDEFQHjlp 

6BK7 6 50 71 1 

71 2 

6BK11 Use TC-615 panel and chart at the end of listings 

6BL4 6 44 10 1 

6BL7 6 64 58 1 

6BR3 6 45 13 1 

6BR8 6 49 78 1 

71 2 

6BS3 Use TC-615 Panel, and chart at end of listings 

6BS8 6 50 68 1 

58 2 

6BL8 6 36 65 1 

56 2 

6BM8 6 610 65 4 7 6 3 5 2 0 30 1 1 

95 4 0 9 1 5 8 0 15 1 1 

68 2 

6BT6 6 19 92 1 

93 2 

93 3 

6BT8 6 610 60 4 7 6 8 5 9 0 15 1 1 

6BN4 6 6 54 1 

6BN5 6 610 86 4 9 7 1 5 3 8 25 1 1 

6BN6 6 18 95 1 

6BN8 6 610 99 4 0 7 8 5 9 0 21 1 1 

61 4100520031 

72 41 0 0530031 

72 4200530031 

6BU6 6 19 92 1 

91 2 

91 3 

61 46005 3 0031 

6BN11 Use TC-615 Panel and chart at the end of listings. 

6BQ5 6 610 57 4 9 7 2 5 3 0 25 1 1 

6BQ6 6 61 77 1 

66Q7 6 50 70 1 

70 2 

5BU8 6 46 90 1 

90 2 

6BV8 6 610 55 4 0 3 2 5 1 0 15 1 1 

60 4900570031 

60 4600580031 

BBVll Use TC-615 Panel and Chart at the end of listings. 

6BC32-6BW4 

6BW4 6 610 25 4 7 0 0 5 9 0 0 2 1 

25 4 1 0 .0 5 9 0 0 2 1 


t Use TC-65 Adapter. 


16 
















TYPE 

X 

o 

W 

la 

A 

B 

G 

D 

E 

F 

Q 

H 

j 


© 

X 

o 

o © > 

w 

A 

B 

c 

D 

E 

F Q 

H 

j 

Test 

Pos. 

6BW6 

6 

610 

85 

4 

8 

7 

2 

5 

3 

9 

15 

1 

1 6C4 

6 

5 75 









1 

6BW8 

6 

610 

76 

4 

8 

9 

6 

5 

7 

0 

18 

1 

1 6C5 

6 

63 *92 









1 




60 

4 

1 

0 

0 

5 

2 

0 

0 

3 

1 


nUBE GOOD IF OVER 1500 








60 

4 

3 

0 

0 

5 

2 

0 

0 

3 

1 6C8 

6 

610 99 

2 

0 

3 

10 

7 

4 0 

12 

1 

1 

6BW11 

Use TC-615 Panel and chart at the end of listings. 




99 

2 

0 

6 

5 

7 

8 0 

12 

1 

1 

6BX6 

6 

610 

64 

4 

8 

7 

2 

5 

1 

9 

20 

1 

1 6C9 


Use TC-615 Panel, and Chart at end of listings 




6BX7 

6 

64 

55 










1 6C10 


Use TC-615 Panel, and Chart at end of listings 







55 










2 6C31 

6 

610 55 

3 

0 

7 

6 

4 

2 0 

20 

1 

1 

6BX8 

6 

50 

65 










1 6CA4 

6 

610 12 

4 

1 

0 

0 

5 

3 0 

0 

2 

1 




65 










2 


12 

4 

7 

0 

0 

5 

3 0 

0 

2 

1 

6BY5 

6 

610 

16 

2 

4 

0 

0 

7 

1 

0 

0 

2 

1 6CA5 

6 

12 63 









1 




16 

2 

5 

0 

0 

7 

8 

0 

0 

2 

1 6CA7 

6 

63 56 









1 

6BY6 

6 

9 

92 










1 6CA11 

Use TC-615 Panel and chart at the end of listings. 



6BY7 

6 

610 

65 

4 

8 

7 

2 

5 

1 

9 

20 

1 

1 6CB5 

6 

60 36 









1 

6BY8 

6 

610 

75 

4 

8 

7 

1 

5 

9 

2 

15 

1 

1 6C66 

6 

9 65 









1 




61 

4 

6 

0 

0 

5 

3 

0 

0 

3 

1 6CC10 

6 

64 80 









1 

6BY11 

Use TC-615 Pane! and chart at the end of listings. 




80 









2 

6BZ3 


Use TC-615 Panel and Chart at the end of listings. 


6CCYZ 

6 

610 63 

1 

0 

4 

3 

9 

2 5 

20 

1 

1 

6BZ6 

6 

9 

68 










1 


63 

1 

0 

6 

7 

9 

8 5 

20 

1 

1 

6BZ7 

6 

50 

73 










1 6CD3 

Use TC-615 panel and chart at the end of listings. 






73 










2 6CD6 

6 

60 53 









1 

6BZ8 

6 

50 

76 










1 6CE3 


Use TC-615 panel and chart at the end of listings 






76 










2 6CE5 

6 

9 64 









1 


IHh t 111111111 in 

TUBE i i Ts r~l TUBE s i 7L ~~ 



1 

X 

Socket 

Sensi¬ 

tivity 

> 

03 

O 

D 

n 

•n 

O 

X 

j 

l-CL 


© 

© 

X 

M 

s 

CO 

© > 
OOX 

A 

B 

0 

D 

E 

F 

Q 

H 

J 

t-o. 

6CF6 

6 

9 67 


1 

6CIVI4 

6 

610 

33 

4 

0 

1 

2 

5 

3 

0 

10 

1 

1 

6CG3 


Use TC-615 Panel and chart at the end of listings. 



6CIVI5 

6 

61 

62 










1 

6C67 

6 

50 89 


1 

6CM6 

6 

26 

65 










1 



89 


2 

6CM7 

6 

20 

90 










1 

6CG8 

6 

49 82 


1 




99 










2 



73 


2 

6CM8 

6 

610 

59 

4 

7 

6 

2 

5 

3 

0 

18 

1 

1 

6CH3 


Use TC-615 Panel and Chart at the end of listings. 






99 

4 

0 

1 

9 

5 

8 

0 

10 

1 

1 

6CH6 

6 

610 55 4 8 7 2 5 3 9 20 

1 

1 

6CN6 

6 

610 

57 

2 

4 

10 

5 

7 

8 

1 

25 

1 

1 

6CH8 

6 

610 58 4 3 2 7 5 6 0 15 

1 

1 

6CN7 

6 

35 

94 










1 



75 4 0 9 8 5 1 0 30 

1 

1 




68 










2 

6CJ3 


Use T(>615 panel and chart at the end of listings 






68 










3 

6CJ6 

6 

610, 78 4 8 10 2 5 3 6 99 

1 

1 

6CQ4 

6 

44 

12 










1 

6CK3 

Use TC-615 panel and chart at the end of listings 



6CQ6 

6 

610 

89 

3 

7 

5 

1 

4 

2 

6 

18 

1 

1 

6CK4 

6 

43 72 


1 

6CQ8 

6 

36 

73 










1 

6CK6 

6 

610 58 4 1 7 2 5 3 6 23 

1 

1 




63 










2 

6CL3 

Use TC-615 Panel and chart at the end of listings. 



6CR6 

6 

610 

99 

3 

6 

5 

7 

4 

1 

0 

25 

1 

1 

6CL5 

6 

60 55 


1 




85 

3 

2 

0 

0 

4 

1 

0 

0 

3 

1 

6CL6 

6 

51 41 


1 

6CR8 

6 

610 

65 

4 

7 

6 

2 

5 

3 

8 

18 

1 

1 

6CL8 

6 

49 72 


1 




70 

4 

0 

1 

9 

5 

8 

0 

27 

1 

1 



63 


2 

6CS6 

6 

9 

94 










1 

6CM3 


Use TC-615 Panel and chart at the end of listings. 



6CS7 

6 

52 

77 










1 

6BW6- 

■6CT3 



6CT3 

6 

610 

99 

10 

4 

2 

0 

0 

5 

9 

0 

0 

2 

2 

1 


18 















TUBE 

TYPE 

Heater 

Socket 

Sensi¬ 

tivity 

A 

B 

c 

D 

E 

F 

G 

H 

j 

Test 

Poe. 

6CU5 

6 

12 

54 










1 

6CU6 

6 

61 

77 










1 

6CU8 

6 

610 

60 

4 

3 

2 

7 

5 

6 

1 

15 

1 

1 




65 

4 

0 

9 

8 

5 

1 

0 

25 

1 

1 

6CW4 

6 

57$ 

88 










1 

6CW4 


Use TC-615 Panel, and Chart at end of listings 




6CW5 

6 

610 

60 

4 

9 

7 

2 

5 

3 

0 

50 

1 

1 

6CW7 

6 

610 

66 

4 

0 

3 

2 

5 

1 

0 

35 

1 

1 




66 

4 

0 

9 

6 

5 

8 

0 

35 

1 

1 

6CX8 

6 

38 

47 










1 




82 










2 

6CY5 

6 

9 

58 










1 

6CY7 

6 

610 

65 

4 

0 

1 

3 

5 

9 

0 

99 

1 

1 




*99 

4 

0 

6 

7 

5 

8 

0 

15 

1 

1 




*TUBE GOOD IF OVER 2600 






6CZ5 

6 

26 

60 










1 

6D2 

6 

11 

68 










2 




68 










3 

6D4 

6 

610 

16 

3 

7 

0 

1 

4 

5 

0 

30 

2 

1 

6D8 

6 

610 

99 

2 

4 

3 

10 

7 

8 

1 

20 

1 

1 

6D10 


Use TC-615 Panel, and Chart at end of listings 




6DA4 

6 

44 

12 










1 

6DA6 

6 

610 

88 

4 

8 

7 

2 

5 

3 

9 

25 

1 

1 



I is 


6 26 40 

6 9 89 1 

6 9 67 1 

6 610 83 4 1 6 2 5 3 9 30 1 1 

_ 85 4700530031 

85 4 8 0 0 5 3 0 0 31 

6 44 12 1 

6 9 66 1 

6 33 88 1 


6 44 12 1 

6 9 66 1 

6 33 88 1 

_95_ 2 

6 63 55 1 

6 50 57 1 

57 2 

6 9 62 1 

6 610 53 4 0 8 1 5 2 0 9 1 1 

6 8 90 1 

6 44 13 1 

6 60 55 1 

6 64 53 1 

77 2 

6 44 14 1 


6 60 55 1 

6 61 74 1 



IIIIIIII 


8g i>ABCDEFQH 

I to oo^ ___ 


61 61 62 

6 610 65 4 0 1 2 5 9 0 99 

99 4 0 6 7 5 8 0 13 

6 610 63 4 2 0 0 5 3 6 0 

90 47005300 

90 48005300 

6 57t 92 

Use TC-615 Panel, and Chart at end of listings 

6 8 81 

6 610 63 4 2 0 0 5 3 6 0 


64 49005380 

6 44 13 

6 26 45 

6 9 96 

6 50 83 

83 

Use 10-615 Panel, and chart at end of listings. 

6 26 25 

6 7 66 

6 610 64 4 9 6 8 5 7 0 25 

77 4 0 2 1 5 3 0 15 


TUBE 

TYPE 

1 

z 

Socket 

Sensi¬ 

tivity 

A 

B 

c 

D 

E 

F G H 

j 

Test 

Pos. » 


6 

7 

69 








1 

6DY5 

6 

610 

65 

4 

9 

7 

2 

5 

3 0 17 

1 

1 

6DZ4 

6 

7 

82 








1 

6DZ7 

6 

610 

60 

2 

4 

6 

5 

7 

8 0 15 

1 

1 




60 

2 

4 

3 

1 

7 

8 0 15 

1 

1 

6DZ8 

6 

610 

67 

4 

7 

6 

3 

5 

2 0 30 

1 

1 




99 

4 

0 

9 

1 

5 

8 0 10 

1 

1 

6EA4 


Use TC-615 panel and chart at the end of listings. 



6EA5 

6 

9 

77 








1 

6EA7 

6 

610 

67 

7 

0 

2 

1 

8 

3 0 99 

1 

1 




93 

7 

0 

5 

4 

8 

6 0 15 

1 

1 

6EA8 

6 

36 

72 








1 




57 








2 

6EB5 

6 

11 

68 








2 




68 








3 

6EB8 

6 

38 

37 








1 




99 








2 

6EC4 

Use TC-615 Panel and chart at the end of listings. 



6ED4 

Use TC-615 Panel and chart at the end of listings. 



6EF4 

Use TC-615 Panel and chart at the end of listings. 



6EH4 

Use TC-615 Panel and chart at the end of listings. 



6EH5 

6 

12 

58 








“T 

6EH7 

6 

610 

65 

4 

8 

7 

2 

5 

1 9 25 

1 

1 










21 


TUBE 

TYPE 

1 

X 

Socket 

<0 43 

A 

B 

c 

D 

E 

F 

Q 

H 

j 

Is 

HO. 

m 

Heater 

Socket 

Sensi¬ 

tivity 

A 

B 

o 

D 

E 

F 

Q 

H J 

Is 

l-«L 

6EH8 

6EJ4 

6EJ7 

6EL4 

6 38 71 

67 

Use TC-615 Panel and chart at the end of listings. 

6 610 55 4 8 7 2 5 1 9 15 

6 610 77 2 5 0 0 7 1 10 0 

1 

3 

1 

2 

1 

1 

6EV5 

6EV7 

6EW6 

6EW7 

6 

6 

6 

6 

9 

50 

9 

33 

52 

86 

86 

68 

85 









1 

1 

2 

1 

1 

6EM5 

6 

26 

53 










1 




99 









2 

6EM7 

6 

610 

66 

7 

0 

2 

1 

8 

3 

0 

99 

1 

1 

6EX6 

6 

60 

45 









1 




99 

7 

0 

5 

4 

8 

6 

0 

10 

1 

1 

6EY6 

6 

63 

72 









1 

6EQ7 

6 

610 

85 

4 

6 

7 

2 

5 

3 

1 

15 

1 

1 

6EZ5 

6 

63 

72 









1 




93 

4 

8 

0 

0 

5 

3 

9 

0 

3 

1 

6EZ8 

6 

610 

77 

5 

0 

3 

2 

4 

1 

0 

18 

1 1 

6ER5 

6 

610 

63 

3 

0 

5 

2 

4 

1 

6 

15 

1 

1 




77 

5 

0 

6 

7 

4 

0 

0 

18 

1 1 

6ES5 

6 

610 

63 

3 

0 

5 

2 

4 

1 

6 

15 

1 

1 




77 

5 

0 

8 

9 

4 

0 

0 

18 

1 1 

6ES8 

6 

50 

58 










1 

6F5 

6 

610 

•99 

2 

0 

4 

10 

7 

8 

0 

10 

1 1 




58 
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•TUBE GOOD IF READS 2500 





6ET6 

6 

610 

63 

3 

1 

0 

0 
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2 

5 

0 

3 

1 

6F6 

6 

63 

90 









1 

6ET7 

6 
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54 

4 

8 

9 

7 

5 
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0 

15 

1 

1 
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6 

610 
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0 

3 

10 
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4 

0 
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1 1 




95 

4 

2 

0 

0 

5 

1 

0 

0 

3 

1 




87 

2 

0 

6 

5 

7 

8 

0 

30 

1 1 




95 

4 

3 

0 

0 

5 

1 

0 

0 

3 

1 

6F10 

6 

57 

61 









1 

6EU7 

6 

610 
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1 

0 
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5 

2 

4 

0 

10 

1 

1 

6F31 

6 

9 

79 
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1 

0 
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2 

9 

0 

10 

1 

1 

6F33 

6 

9 
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1 




•TUBE GOOD IF READS 2200 





i 

6F36 

6 

9 
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1 
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1 1 
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4 

3 

0 
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5 

6 
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0 

3 

1 
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6 
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68 

4 

0 

9 
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5 

7 
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30 
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6 
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68 

4 

0 
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2 
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1 

0 

30 

1 

1 
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99 
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1 

1 

6FE5 

6 

63 

39 










1 

6FG5 

6 
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99 

3 

6 

5 

1 

4 

2 

0 

10 

1 

1 

6FG7 

6 

49 

65 










1 




67 










2 

6FH5 

6 

610 

63 

3 

0 

5 

2 

4 

1 

6 

21 

1 

1 

6FH8 

6 

610 

85 

5 

7 

1 

6 

4 
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0 
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1 

1 




85 

5 

7 

8 

6 

4 
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0 

20 

1 

1 




80 

5 

7 

9 

6 

4 

0 

0 

20 

1 

1 




70 

5 

0 

3 

2 

4 

0 

0 

25 

1 

1 

6FJ7 


Use TC-615 Panel, and Chart at end of listings 




6FIV17 


Use TC-615 Panel, and chart at end of listings. 
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1 




60 
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6 
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1 

0 
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1 




60 
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2 
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0 

5 

3 

0 
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3 
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•TUBE GOOD IF READS 2200 






6FQ5 

6 

610 

55 

3 

0 
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1 

0 

20 

1 

1 

6FQ5A 

6 

610 

60 

3 

0 

5 

2 

4 

1 

0 

20 

1 

1 

6FQ7 

6 

50 

84 










1 




84 










2 

6FR7 

6 

610 

54 

4 

0 

1 

2 

5 

9 

0 

90 

1 

1 




99 

4 

0 

6 

7 

5 

8 

0 

15 

1 

1 

6FS5 

6 

9 

99 










1 

6FV6 

6 

9 

53 










1 

6FV8 

6 

49 

66 










1 




67 










2 

6FW5 

6 

62 

59 










1 


6FW8 

6 50 58 

1 


58 

2 

6FY5 

6 610 65 3 0 5 2 4 1 6 20 

1 1 

6FY7 

Use TC-615 Panel, and chart at end of listings. 


6G6 

6 63 97 

1 

6G11 

Use TC-615 Panel, and Chart at end of listings 


6G-B3A 

6 61 65 

1 

6GB5 

Use TC-615 Panel, and Chart at end of listings 
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66C5 

6 

26 

25 
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6 

37 

25 









1 

6GC6 

6 

60 

55 








1 

6GN8 

6 

38 

35 









1 

6GD7 

6 

49 

73 








1 




*94 









2 




58 








2 




•TUBE GOOD IF READS 2000 





6GE5 


Use TC-615 Panel, and Chart at end of listings 



6GQ7 

6 

610 

64 

4 

2 

0 

0 

5 

1 0 

0 

3 

1 

6GE8 

6 

610 

77 

4 

1 

9 

8 

5 

7 0 20 

1 

1 




64 

4 

6 

0 

0 

5 

7 0 

0 

3 

1 




62 

4 

0 

6 

3 

5 

2 0 99 

1 

1 




64 

4 

8 

0 

0 

5 

9 0 

0 

3 

1 

6GF5 


Use TC-615 Panel, and Chart at end of listings 



6GS7 

6 

49 

77 









1 

6GF7 


Use TC-615 Panel, and Chart at end of listings 






73 









2 

6GH8 

6 

36 

68 








1 

6GS8 

6 

46 

99 









1 




56 








2 




99 









2 

6GH8A 

6 

36 

68 








1 

6GT5 


Use TC-615 Panel, and Chart at end of listings 







56 








2 

6GT5A 


Use TC-615 panel and chart at the end of listings 



6GJ5 


Use TC-615 Panel, and Chart at end of listings 



6GU5 

6 

610 

87 

3 

6 

5 

1 

4 

2 0 

11 

1 

1 

6GJ5A 


Use TC-615 panel and chart at the end of listings 



6GU7 

6 

50 

77 









1 

6GJ7 

6“ 

610 

60 

4 

7 

6 

2 

5 

3 1 14 

___ 

1 




77 









2 




39 

4 

0 

8 

9 

5 

3 0 16 

1 

1 

66V5 


Use TC-615 Panel, and chart at end of listings. 



6GK5 

6 

610 

42 

3 

0 

5 

2 

4 

1 0 15 

1 

1 

6GV7 

6 

610 

70 

4 

2 

3 

7 

5 

8 6 

20 

1 

1 

6GK6 

6 

610 

56 

4 

8 

7 

2 

5 

1 3 20 

1 

1 




85 

4 

0 

1 

9 

5 

8 6 

45 

1 

1 

6GL7 

6 

610 

61 

7 

1 

0 

0 

8 

3 0 0 

3 

1 

66V8 

6 

610 

67 

4 

7 

6 

9 

5 

8 0 

65 

1 

1 




63 

7 

4 

0 

0 

8 

6 0 0 

3 

1 




69 

4 

0 

1 

2 

5 

3 0 

20 

1 

1 

6GM5 

6 

26 

40 








1 

6GW5 

6 

7 

72 









1 

6GM6 

6 

9 

63 








1 

6GW6 

6 

61 

62 









1 



TUBE 1 S is 

TYPE II ||ABCOEFQHj|| 

tube I I 

TYPE || IsabcdefqhjIs 

A CO tt>«» 1*0, 

6GW8 6, 610 63 4 3 6 8 5 7 0 30 1 1 

*99 4 0 9 1 5 2 0 10 1 1 

*TUBE GOOD IF IT READS 2000 OR MORE. 

6GX6 6 9 82 1 

66X7 6 610 73 4 7 6 2 5 3 0 20 1 1 

6HB7 6 610 77 4 7 6 2 5 3 0 20 1 1 

88 4089530 35 1 1 

6HC8 6 610 64 4 7 6 3 5 2 0 20 1 1 

98 4 0 9 1 5 8 0 18 1 1 

6HD5 Use TC-615 Panel and Chart at the End of Listings 

65 4089530 25 11 

6GY5 Use TC-615 Panel, and chart at end of listings. 

6GY6 6 9 82 1 

6GY8 6 610 79 5 0 2 1 4 0 0 20 1 1 

79 5093480 20 11 

6HD7 6 610 72 4 7 6 2 5 1 0 20 1 1 

61 4089510 23 11 

6HE5 Use TC-615 Panel, and chart at end of listings. 

6HE7 Use TC-615 Panel and chart at the end of listings. 

6HF5 Use TC-615 Panel, and chart at end of listings. 

*70 4600570031 

*N0RMALLY SHOWS SHORT. 

6GZ5 6 610 55 3 6 7 2 4 1 0 15 1 1 

6H6 6 610 65 2 3 0 0 7 4 0 0 3 1 

65 2500780031 

6HF8 6 38 32 1 

84 2 

6HG5 6 8 90 1 

6H68 6 610 65 4 9 8 2 5 1 0 20 1 1 

53 4076530 25 11 

6H31 6 9 94 1 

6HA5 6 610 45 3 0 5 1 4 2 0 11 1 1 

6HA6 6 37 22 1 

6HB5 Use TC-615 Panel, and chart at end of listings, 

6HB6 6 610 47 4 8 7 2 5 1 3 25 1 1 

6HJ5 Use TC-615 Panel and Chart at the End of Listings 

6HJ7 6 610 72 4 7 6 2 5 1 0 20 1 1 

67 4 0 8 9 5 1 0 30 11 

6HJ8 6 39 68 1 

62 2 

6HK5 6 610 53 3 0 5 1 4 2 0 11 1 1 

6GC5-6HL8 

Ms 6 36 60 T 

60 2 


24 


















25 


TUBE 1 1 -is 

TYPE S>ABCDEFQHJSo 

' ' ' X W <D7i l-fl- 

TUBE 1 S is „ . 

TYPE |8 g>ABCDEFOH4^« 

6HM5 6 610 67 3 0 5 1 4 2 0 20 1 1 

6HM6 6 610 60 4 8 7 2 5 1 9 14 1 1 

6HQ5 6 610 59 3 0 5 1 4 2 0 20 1 1 

6HR5 6 8 85 1 

6HR6 6 9 74 1 

6J9 Use TC-615 Panel, and Chart at end of listings 

6J10 Use TC-615 Panel, and chart at end of listings 

6J11 Use TC-615 Panel, and Chart at end of listings 

6JA8 6 38 53 1 

79 2 

6HS5 Use TC-615 Panel and Chart at the end of listings. 

6HS6 6 9 65 1 

6HS8 6 46 99 1 

99 2 

6HT5 Use TC-615 Panel and chart at the end of listings. 

6JB6 Use TC-615 Panel, and chart at end of listings. 

6JB6A Use TC-615 panel and chart at the end of listings 

6JC6 6 610 56 4 8 7 2 5 3 9 19 1 1 

6JC6A 6 610 56 4 8 7 2 5 3 9 19 1 1 

6JC8 6 610 72 4 3 6 2 5 1 7 15 1 1 

6HT6 6 610 55 4 8 7 2 5 1 9 16 1 1 

6HU8 6 613 65 4 1 3 2 5 7 0 18 1 1 

65 4986570 18 11 

6HW8 6 610 99 4 3 2 6 5 7 1 35 1 1 

99 4386579 35 11 

60 4 0 9 8 5 i 7 20 1 T 

6JD6 6 610 56 4 8 7 2 5 1 9 16 1 1 

6JE6 Use TC-615 Panel and chart at end of listings. 

6JE6B Use TC-615 Panel and chart at the end of listings. 

6JE6C Use TC-615 Panel and chart at the end of listings. 

6HZ6 6 9 85 1 

6HZ8 6 38 30 1 

78 2 

6J4 6 610 55 3 0 7 6 4 2 0 20 1 1 

6J5 6 63 99 1 

6J6 6 610 94 3 0 1 6 4 7 0 32 1 1 

6JE8 6 38 53 1 

82 2 

6JF6 Use TC-615 panel and chart at the end of listings. 

6JG6 Use TC-615 Panel and chart at end of listings. 

6JG6A Use TC-615 panel and chart at the end of listings 

6JH6 6 9 64 1 

U 3 6 2 5 4 7 F32 1 T 

6J7 6 610 95 2 4 3 10 7 8 5 20 1 1 

6JH8 6 610 85 5 3 8 6 4 1 7 25 1 1 

85 5396427 25 11 


lllllllllllll 


TUBE 1 1 is 

TYPE Sg g>ABCDEFQHa.So 

TUBE 1 1 ^5 

TYPE II II A B c D E F o H a So 

6JK6 6 9 57 1 

6JK8 6 50 65 1 

68 2 
6JL6 6 610 63 3 6 5 1 4 2 7 23 1 1 

6JL8 6 38 52 1 

6JU8 6 610 63 4200530031 

63 4100523031 

67 4100530031 

63 4800590031 

63 4700589031 

81 2 

6JM6 Use TC-615 Panel and Chart at the End of Listings 

6JN6 Use TC-615 Panel and Chart at the End of Listings 

6JN8 6 49 65 1 

65 2 

67 4700590031 

6JU8A 6 610 63 4200530031 

63 4100523031 

67 4100530031 

63 4800590031 

6JQ6 6 610 62 4 3 1 7 5 9 6 25 1 1 

77 4600590031 

6JR6 Use TC-615 Panel and chart at the end of listings. 

6JS6 Use TC-615 Panel and Chart at the End of Listings 

6JT6 Use TC-615 Panel and chart at end of listings. 

63 4700589031 

67 4700590031 

6JV8 6 38 55 1 

90 2 

6JW8 6 36 80 1 

6JT6A Use TC-615 panel and chart at the end of listings 

6JT8 6 38 23 1 

99 2 

6JU6 Use TC-615 panel and chart at the end of listings. 

85 2 

6JX8 6 610 97 4 7 6 2 5 3 1 14 1 1 

85 4 0 8 9 5 3 0 14 11 

6JZ6 Use TC-615 Panel and Chart at the end of listings. 

6JZ8 Use TC-615 Panel, and chart at end of listings. 

6K6 6 63 93 1 

6HM5-6K8 

6K7 6 610 99 2 4 3 10 7 8 5 15 1 1 

6K8 6 610 99 2 3 4 5 7 8 10 50 1 1 

26 


6HM5-6K8 









27 


TYPE 

TYPE 


6K11 

6KA8 

6KD6 

6KD8 


6KE8 

6KG6 

6KL8 


6KiVI6 

6KM8 


6KN6 

6KN8 

6KR8 


S §g^flBCDEFQHJ 
to _ 

Use TC-615 Panel, and Chart at end of listings 

6 610 74 4 8 9 6 5 3 7 19 1 

86 4 0 1 2 5 3 0 19 1 

Use TC-615 panel and chart at the end of listings. 

6 36 74 


So 

HO. 


1 

1 

1 


6 36 55 2 

6 610 62 4 3 6 2 5 7 0 14 1 1 

54 4019580 14 11 

Use TM15 pane! and chart at the end of listings. 

6 610 78 4 6 7 2 5 3 1 14 1 1 

6 610 93 4800530031 

Use TC-615 Panel and chart at the end of listings. 

6 610 91 4 8 1 7 5 6 0 14 1 1 

91 4827560 14 11 

91 4897560 14 11 


94 4300560031 


Use TC-615 pane! and chart at the end of listings. 


6 

610 

57 

4 

0 

1 

2 

5 

3 

0 

25 

1 1 



57 

4 

0 

6 

7 

5 

8 

0 

25 

1 1 

6 

38 

22 
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70 
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6KR8A 6 38 22 

70 


1 
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TUBE 

TYPE 

1 

X 

Socket 

Sensi¬ 

tivity 

> 

vs 

o 

D 

m 

•n 

D 

X 

4 

ti 

i-t 

6KS6 

6 

18 *99 


1 


*Tube good If it reads 2000 or more. 


1 

2 

6KS8 

6 

38 36 



83 


6KT6 

6 

37 53 


1 

6KT8 

6 

38 61 

90 

610 45 4 8 9 7 5 6 0 14 


1 

2 

6KU8 

6 

1 

1 


88 42005100 

3 

1 



76 43005100 

3 

1 

6KV6 


Use TC-615 Panel and chart at the end of listings. 


1 

6KV8 

6 

38 27 



86 


2 

6KW6 


Use TC-615 Panel and chart at the end of listings. 


1 

6KY6 

6 

37 22 


6KY8 


Use TC-615 Panel and Chart at the End of Listings 



6KY.8A 


Use TC-615 panel and chart at the end of listings 

1 

1 

6KZ8 

6 

610 81 4 7 6 2 5 3 0 24 


58 4 0 1 9 5 8 0 22 

1 

1 

6L5 

6 

610 95 2 0 3 5 7 8 0 30 

1 

1 

6L6 

6 

63 67 


1 

6L7 

6 

610 99 2 3 4 10 7 8 5 57 
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6L10 

6 

57 46 


1 



2a 



















TU8E 1 1 

TYPE II II fl B C D B F Q H J .= 

TUBE 

TYPE II II A B 0 D B F Q H J 

6?.'1B3 6 49 82 1 

72 2 
6MD8 Usa TC-615 pa:iel and chart at the end of listings. 

GIvlES G 610 84 4 3 9 S 5 7 2 20 1 1 

84 4 3 8 6 5 7 1 20 1 1 

6P15 6 610 57 4 9 7 2 5 1 0 25 1 1 

6Q7 6 610 99 2 0 3 10 7 8 0 15 1 1 

90 2 5 0 0 7 8 0 0 3 1 

90 2400780031 

6 Q 11 Use TC-615 Panel, and Chart at end of listings 

6MF8 Use TC-615 Panel and chart at the end of listings. 

6MG8 6 36 78 1 

59 ^ 

6M-HH3 6 10 56 J 

56 2 : 

niriTTTs 1 ‘1 sill 

g n § ‘8 ? I § ‘n i 

85 2400780031 

6R8 6 610 87 4 0 y B 3 7 0 20 1 1 

61 4 1 0 0 5 7 0 g 3 1 
61 460057gg31 

61 4200530031 

6R-HH2 6 50 62 1 

6fVIJ8 Use TC-615 Panel and chart at the end of listings. 

6MK8 6 46 96 J 

96 2 
GMP20 6 9 36 1 

6MQ8 6 36 62 T 

62 2 
6R-K19 6 45 13 } 

632 6 53 50 J 

It 6 610 99 2 4 3 10 7 8 5 27 1 1 

60 . 2 
6N7 6 610 95 2 0 3 4 7 8 0 15 1 

95 2065780 15 11 

6N8 6 610 95 4 1 6 2 5 3 9 30 1 1 

85 4 7 0 0 5 3 0 0 3 1 

85 4800530031 

6NK7GT 6 57 85 1 

6P5 6 63 97 1 
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*TUB£ GOOD IF READS 1200. 
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*TUBE GOOD IF READS 2000. 
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‘TUBE GOOD IF READS 2000. 
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3 

6SG7 

6 

57 
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•TUBE GOOD IF IT READS 1200. 
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4 
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*Tube good if it reads 2400 or more. 





6T9 

Use TC-G15 Pane!, and chart at end of listings. 
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GTIO 

Use TC-G15 Panel, and Chart at end of listings 
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Use TC'615 Panel, and Chart at end of iistmgs 
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6Y1D 

Use TC-615 panel and chart at the end of listings 
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Use TC'615 panel and chart at the end of listings* 
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•TUBE fiOOD IF READS 2000* 
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■TUBE GOOD [F READS 2200. 
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•TUBE GOOD IF READS 1200. 






7AJ7 

6 

68 

89 










I 

707 

6 

63 

89 










1 

7AK7 

6 

68 

58 










1 

7DJS 

7 

50 

57 










1 

6T4-7E5 

7E5 

6 

610 

57 

85 

2 

0 

3 

1 

8 

4 

0 

25 

1 

2 

1 





33 


TUBE 

TYPE 

1 

rc 

1£ 

AT 

V 

DO 

>■ 

c — 

n > A 


c 

t> 

c 

F 

o 

H 

j 

ti 

1-fl. 

TUBE 

TYPE 

1 

X 

Socket 

c — 

a 

B 

c 

D 

£ 

F 

Q 

H 

j 

t-a. 

7Ee 

B 

610 

94 ] 

0 

2 

3 

3 

7 

0 

25 

1 

1 

/J7 

6 

610 

65 

1 

6 

0 

0 

8 

7 

2 

0 

3 

1 




85 ] 

5 

0 

0 

8 

7 

0 

0 

3 

1 




70 

1 

4 

0 

0 

8 

7 

3 

0 

3 

1 




85 ] 

1 6 

0 

0 

8 

7 

0 

0 

3 

1 

7K7 

6 

610 

99 

1 

0 

3 

4 

3 

2 

0 

11 

1 

1 

7E7 

6 

GIO 

99 3 

. 5 

2 

6 

3 

7 

0 

25 

1 

1 




92 

1 

5 

0 

0 

8 

7 

0 

0 

3 

1 




95 1 

3 

0 

0 

8 

7 

0 

0 

3 

1 




92 

1 

6 

0 

0 

8 

7 

0 

0 

3 

1 




95 ] 

1 4 

0 

0 

8 

7 

0 

0 

3 

1 

7KY6 

7 

37 

22 










1 

7ES8 

7 

50 

58 









1 

7KZ6 

7 

37 

18 










1 

7EV6 

7 

63 

72 









1 

7L7 

6 

610 

85 

I 

3 

2 

6 

3 

7 

4 

25 

1 

1 

in 

6 

69 

*84 









1 

7N7 

6 

69 

77 










1 




*84 









2 




77 










2 




’TUBE GOOD IF READS 1200. 
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TUBE ^ 

TYPE «>AEtCDEF<lHJ£S 

i 0} 1 

TUBE S t 

TYPE SliABCDEFQHjSS 

7X7 6 610 *93 1 0 2 3 8 4 0 10 1 1 

61 1500840031 

61 1600870031 

•TUBE GOOD IF READS 1500. 

7Y4 6 610 20 1 3 0 0 8 7 0 0 2 1 

SBA8 8 38 55 ' 1 ' 

82 2 

36A11 Use TC-615 panel and chart at the end of listings. 

3BH8 3 33 62 1 

76 2 

20 1600870021 

724 6 610 25 1 3 0 0 8 7 0 0 2 1 

25 1 6 0 0 3 7 0 0 2 1 

8A8 9 36 65 1 

56 2 

Use TC-615 parrel and at the end of listings. 

SACIO Use TC-615 Panel and chart at the end of listings, 

BARll Use TC-615 Panel and chart at the end of listings 

8AU8 8 33 60 1 

88 2 

8BM11 Use TC-615 Panel and chart at the end of lisfines 

8BN8 8 610 99 4 0 7 8 5 9 0 21 1 1 

61 4 1 0 0 5 2 0 0 3 1 

61 4600530031 

8BNI1 Use TC-615 Panel and chart at the end of listings. 

SBQS 8 610 57 4 9 7 2 5 3 0 

mi 8 50 70 1 

70 2 

SBQll Use TC-615 panel and chart at the end of [istings, 

8PU11 Use TC-615 panel and chart at the end of listings. 

SAVII Use TC-G15 Panel and cliart at the end of [isti.nES 

SAWa 8 38 56 I 

90 2 

8B8 8 610 65 4 7 6 3 5 2 0 30 1 1 

. 95 4 0 9 1 5 8 0 15 1 1 

8610 Use TC-615 Panel, and Chart at end of listings 
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8CH8 8 610 58 4 3 2 7 5 6 0 15 1 1 

75 4 0 9 8 5 1 0 30 1 1 
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Use TC 615 Pane! and chart at the end of listings. 
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TUBE S « ~s 

TYPE |l |:>*BCDEFaHJEE 

^ f-CL 

37 

tube I I 

TTPE II i| fl a c D E F G H j 

9BR8 9 49 78 1 

71 2 

9CG8A 9 49 82 1 

73 2 

9CL8 9 49 72 1 

9R-HR2 9 36 6S 1 

56 2 

908 9 36 76 1 

56 2 

9V9 9 610A*99 5 2 7 3 6 1 4 8 1 1 

63 2 

9EAS 9 36 72 1 

57 2 

U36 TC-615 Panel and chart at the end of listings. 

9GH8A 9 36 68 1 

56 5 0 10 8 6 9 0 20 1 1 

*Tube good if it reads 2400 or more, 

9X8 9 38 76 1 

75 2 

lOALll Use TC-615 Panel, and chart at end of listings. 

56 2 

9GV8 9 610 67 4 7 6 9 5 8 0 65 1 1 

69 4 0 1 2 5 3 0 20 1 1 

9J6 9 610 94 3 0 1 6 4 7 0 32 1 1 

94 30254703211 

10BQ5 10 610 57 4 9 7 2 5 3 0 25 1 1 

10C8 10 40 60 1 

73 2 

I0CW5 10 610 60 4 9 7 2 5 3 0 50 I 1 

1002 19 11 68 2 

9JW8 9 36 80 " i 

85 2 

9KC6 9 610 97 4 9 7 2 5 1 0 27 1 1 

9KX6 9 37 20 1 

9KZ8 9 610 81 4 7 6 2 5 3 0 24 1 1 

58 4 0 1 9 5 8 0 22 1 1 

68 3 

I0DE7 10 33 88 1 

95 2 

10DR7 10 GIO 65 4 0 1 2 5 9 0 99 I 1 

99 4067580 13 11 

10DX8 10 610 64 4 9 6 8 5 7 0 25 1 1 

9LA6 9 37 22 1 

77 4 0 2 1 5 3 0 15 1 1 

lO/E/312 25 63 55 1 

rt 1111111FH r 

tube I « 

TTPE II |g A B O D E F G H J E| 

TUBE s 1 "5 

TYPE ^>ABCDEFaHjig 

lD/E/349 6 63 84 1 

lO/E/558 6 6[0 99 2 4 3 10 7 8 5 15 1 1 

10/E/1144S 6 63 99 1 

lO/E/11533 6 63 67 1 

lO/E/11581 6 610 *99 2 0 4 10 7 8 0 10 1 1 

10GM8 10 610 62 4 2 0 0 5 3 1 0 3 1 

62 4700586031 

lOGhia 10 38 35 1 

*94 2 

*TUBE GOOD IF IT READS 2000 OR MORE. 

*TUBE GOOD If READS 2500. 

10EB3 10 38 37 1 

99 2 

10EG7 10 610 62 7 0 2 1 8 3 0 99 1 1 

92 7054860 40 11 

10GV8 10 610 67 4 7 6 9 5 8 0 65 1 1 

69 4 0 1 2 5 3 0 20 1 1 

I0HA6 ID 37 22 1 

I0HF8 10 38 32 1 

34 2 

10EM7 iO 610 66 7 0 2 1 8 3 0 99 1 1 

99 7054860 10 II 

I0EW7 10 33 85 1 

99 2 

10FD7 10 610 54 4 0 1 2 5 9 0 90 1 1 

10JA8 10 38 53 l" 

79 2 

10JT8 10 38 23 1 

99 2 

lOJYS 10 33 31 1 

99 4067580 12 11 

10FR7 10 610 54 4 0 1 2 5 9 0 90 1 I 

99 4067530 15 11 

10GF7 Use TC-615 Panel, and Chart at end of listings 

lt)GK6 10 610 56 4 8 7 2 5 I 3 20 1 1 

56 Y 

10KR8 10 38 22 1 

70 2 

10KU8 10 610 45 4 8 9 7 5 6 0 14 1 I 

88 4200510031 

76 4300510031 

9BRa-10LB8 TULB8 lO 38 24 r 

i 71 2 
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Use TC-615 Panel, and Chart at end of listings 
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Use TC-615 Panel and chart at the end of listings. 






•TUBE GOOD IF READS 3000, 
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Use TC-615 panel and chart at the end of listings. 
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Use TC-615 Pane! and chart at the end of listings. 
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•TUBE GOOD IF READS 2600. 
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Use TC-615 Panel and chart at the end of listings. 


















lllllllllllll 


TUBE 1 S -is 

TYPE II IIabodefghje. 

TUBE s s -is 

TYPE l| ||ABODEFOHJS| 

1ZAE6 12 610 67 3 1 0 0 4 2 7 0 3 1 

86 3600420031 

86 3600420031 

12AE7 12 610 62 4 2 0 0 5 3 1 0 3 1 

62 4700586031 

12AL11 Use TC-615 Panel, and chart at end of listings. 

12AQ5 12 8 82 1 

12AS5 12 12 57 1 

12AT6 12 19 92 1 

93 2 

12AE10 Use TC-615 panel and chart at the end of listings. 

12AF3 12 45 13 1 

12AF6 12 610 62 3 1 0 0 4 7 5 0 3 1 

12AF11 Use TC-615 Panel, and chart at end of listings. 

12AG6 12 610 62 3 1 0 0 4 2 5 0 3 1 

93 3 

12AT7 12 50 86 1 

86 2 

12AU5 12 62 81 I 

12AU6 12 9 83 1 

12AH7 12 610 88 7 0 3 1 8 2 0 20 1 1 

83 7065840 20 1 1 

12AJ6 12 610 63 3 1 0 0 4 2 7 0 3 1 

3500420031 
91 3600420031 

12AU7 12 50 90 i 

90 2 

12AUB 12 3S 57 1 

80 2 

12AV5 12 62 70 1 

12AJ7 12 610 94 4 1 6 2 5 3 7 25 1 1 

86 4089530 35 1 1 

12AL5 12 11 68 2 

68 3 

12AL8 12 610 61 4 3 0 0 5 7 6 0 3 1 

67 4 8 0 0 5 9 1 0 3 1 

12AV6 12 19 92 1 

91 2 

91 3 

12AV7 12 50 73 1 

73 2 

12AW6 12 9 80 1 

10LD6-12AW8 

i2AW8 ■ 12 38 56 I 

90 2 
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Use TC-615 Panels and Chart at end of listings 
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•TUBE GOOD IF READS 1200. 
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Use TC'6i5 Panel, and Chart at end of listings 
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Use TC 615 panel and chart a1 the end of listings 
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Use TC-615 Panel, and chart at end of listings. 


12BT6 

12BE6 

12 

9 

94 

1 





Illllll] 

!!!!! I s a , -.1 TUBE 


TUBE 

k. 

4> 

4 * 












TUBE 

TYPE 

2 

X 

s 

■0 


A 

B 

o 

o 

E 

F 

G 

H 

j 


TYPE 

12BU6 ' 

12 

19 

92 










1 

i2C8Y 




91 










2 





91 










3 


12BV7 

12 

37 

46 










1 

12CA5 

12BV11 


Use TC'6i5 Panel and Chart at the end of listings. 
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•TUBE GOOD IF READS 2600, 
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Use TC-615 panel and chart at the end of listings. 
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Use TC-615 Panel, and chart at end of listings 

Use TC-615 Panel and Ch^rt ac the End of listings 
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•TUBE GOOD iF READS 1200. 









•TUBE GOOD IF READS 1200. 
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Use TC-615 Panel and Chart at the end of listings. 



12DQ6 

12 

61 

■74 










1 

12DW5 

12 

26 

25 










1 

12DQ6B 

12 

61 

62 










1 

12DW7 

12 

50 

90 










1 

12DQ7 

12 

37 

37 










1 




*94 










2 

12DS7 

12 

610 

62 

4 

3 

0 

0 

5 

S 

6 

D 

3 

1 




*Tube good if if reads 1200. 
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19 49 73 1 

69 2 

19 610 94 4 1 6 2 5 3 7 25 1 1 

86 4089530 35 1 1 

19 33 88 1 

95 2 



19EZ3 

19 

610 

77 

5 

0 

3 

2 

4 

1 

0 

13 

1 

1 




77 

5 

0 

G 

7 

4 

0 

0 

18 

1 

1 




77 

5 

0 

8 

g 

4 

0 

0 

13 

1 

1 

19GQ7 

19 

610 

64 

4 

2 

0 

0 

5 

1 

0 

0 

3 

1 




64 

4 

G 

0 

0 

5 

7 

0 

0 

3 

1 




64 

4 

3 

0 

c 

" 5 

9 

0 

0 

3 

1 

19GY5 
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Use TC-615 Panel and Chart at end of listings 
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Use TC-615 panel and chart at the end of listings 

Use TC-G15 Panel and chart at the end of listings. 
Use TC-615 Pane! and chart at the end of listings. 
Use TC-615 Panel and chart at the end of listings. 

Use TC-615 Panel and chart at the end of listings. 
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Use TC'G15 Panel and chart at the end of listings. 
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Use TC-615 Panel and chart at the end of listings. 
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Use TC-615 Panel and chart at the end of listings. 
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Use TC“615 panel and chart at the end of listings. 
610 86 1 3 5 7 3 e 0 40 

86 1347860 40 

Use TC-615 Panel and chart at tlie end of iisfings. 


30 


Use TC-615 Panel, and Chart at end of listings 
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' " 38 “ 

12 


30 

30 


30 


12 

610 12 4 9 0 0 5 10 0 0 

Use TC'615 Panel, and Chart at end of listings 
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Use TC-615 Panel and Chart at the End of Listings 
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Use TC-615 Panel and chart at the end of listings. 
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Use TC-615 Panel and chart at the end of listings. 
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Use TC-615 Panel and chart at the end of listings. 
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Use TC'615 Panel and chart at the end of listings. 
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Use TC-615 panel and chart at the end cf listings. 
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Use TC-615 Panel and Chart at the end of listings. 
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Use TC-G15 Panel, and Chart at end of listings 
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b 

5 

3 

0 

0 

3 

1 

7898 

14 

50 

82 







1 

E8U 

6 

610 

72 

4 

3 

7 

2 

5 

3 

9 

25 

1 

1 




82 







2 

E83F 

6 

610 

65 

4 

1 

6 

2 

5 

3 

9 

25 

1 

1 

7905 

6 

610 

67 

1 2 

0 

Q 

9 

0 0 0 

3 

1 

E90F 

6 

9 

93 










1 

7984 


Use TC-615 Panel, amf chart at end of listings. 



E91H 

6 

9 

88 










1 

8056 


Use TC-615 Panel, and Chart at end of listings 



E92CC 

6 

10 

62 










1 

8102 

12 

610 

70 

4 7 

6 

g 

5 

8 0 18 

1 

1 




62 










2 




65 

4 0 

1 

3 

5 

2 0 25 

1 

1 

E99F 

6 

9 

86 










1 












Eia2CC 

6 

610 

26 

4 

0 

1 

"2- 

5 

3 

0 

18 

1 

1 

50HK6 










6 

610 

26 

4 

0 

9 

7 

5 

6 

0 

13 

1 

1 


58 











TUBE 

TYPE 

i_ 

1 

D 

X 

«) 

1 >, 

a, ^ 

A 

B 

c 

D 

£ 

F 

G 

K 

j 

1 i 

H tL 

TUBE 

nPE 

% ’S “ ^ 

S jfi “ 

£ 3 A B 

X « w ■** 

c 

p 

B 

F O 

H 

j 

% i 

E2S0F 

B 

610 

56 

4 

9 

7 

2 

5 

3 

"0^ 

18 

1 

■" 1 

ECH200 

6 610A*99 5 2 

7 

3 

6 

1 4 

8 

1 

1 

EC86 

6 

610 

33 

4 

0 

1 

2 

5 

3 

0 

10 

1 

1 


56 5 0 

10 

8 

6 

9 0 

20 

1 

1 

EC88 

6 

610 

53 

4 

0 

8 

1 

5 

2 

0 

9 

1 

1 


*Tube good jf it reads 2400 or more. 




EC900 

6 

610 

45 

3 

0 

5 

1 

4 

2 

0 

11 

1 

1 

ECL85 

6 610 67 4 7 

6 

9 

5 

8 0 

b5 

1 

1 

ECC89 

6 

610 

68 

4 

0 

9 

6 

5 

7 

0 

30 

1 

1 


69 4 0 

1 

2 

b 

3 0 

20 

1 

1 


6 

610 

68 

4 

0 

3 

2 

5 

'1 

0 

30 

1 

1 

ECLL800 

6 610 64 4 2 

0 

0 

5 

7 0 

U 

3 

1 

ECC91 

6 

610 

94 

3 

0 

1 

6 

4 

7 

0 

32 

1 

1 


75 4 9 

3 

2 

5 

7 0 

20 

1 

1 




94 

3 

0 

2 

5 

4 

7 

0 

32 

1 

1 


67 4 9 

8 

6 

5 

7 0 

25 

1 

1 

Eccsoa 

6 

610 

*99 

4 

0 

3 

1 

5 

2 

0 

8 

1 

1 

ED500 

Use TC-615 Panel and ctiart at the end of listings. 






*99 

4 

0 

7 

9 

5 

8 

0 

8 

1 

1 

EFL200 

6 610A 59 5 3 

4 

1 

6 

2 0 

15 

1 

1 



*Tube good il it reads 2200 or more. 






52 5 9 

10 

8 

6 

7 0 

20 

1 

1 

ECF200 

G 

610A 

56 

5 

8 

7 

3 

6 

2 

4 

15 

1 

1 

EL36 

6 61 62 







1 




75 

5 

0 

9 

10 

6 

1 

0 

15 

1 

1 

EL82 

6 610 63 4 9 

7 

2 

5 

3 0 

17 

1 

1 

ECF201 

6 

GlOA 

63 

5 

8 

7 

3 

6 

2 

4 

15 

1 

1 

EL-500 

Use TC-615 Panel, and Chart at end of listings 






63 

5 

0 

9 

10 

6 

1 

0 

25 

1 

1 

FL503 

Use TC-615 Panel and chart at the end of listings. 



ECF20Z 

6 

610A 

60 

5 

3 

7 

3 

6 

2" 

4 

13 

1 

r 

FL505 

Use TC-615 pane! and chart 

at the end of listings. 






62 

5 

0 

9 

10 

G 

1 

0 

20 

1 

1 

FL508 

Use TC-615 Panel and chart at the end of listings. 



ECFSOl 

6 

610 

60 

4 

7 

6 

2 

5 

3 

1 

14 

1 

1 

EL80Z 

6 37 52 







1 




39 

4 

0 

8 

9 

5 

3 

0 

16 

1 

1 

aiBO 

6 610 65 4 1 

3 

2 

5 

7 0 

18 

1 

1 

ECF80Z 

G 

36 

80 










1 


65 4 9 

8 

6 

5 

7 0 

18 

1 

1 




85 










2 

EY32 

6 610 12 4 9 

0 

0 

5 

3 0 

0 

2 

1 

ECK84 

6 

610 

97 

4 

7 

6 

2 

5 

3 

1 

14 

1 

1 

EV87 

6 53 50 







1 




85 

4 

0 

8 

9 

5 

3 

0 

14 

1 

1 

EY88 

6 610 12 4 9 

0 

0 

5 

10 0 

0 

2 

1 


TUBE 

0 












. 

TUBE 



JL h 

4-k- 










1 3 
1- 0. 

TYPE 

g 

Z 

8 

w 


A 

B 

o 

D 

E 

F 

G 


j 

i-c. 

TYPE 

bS 

D 

X 

a 

U 

S ^ 

« ** 

A 

e 

c 

D 

E 

F 

G 

H 


EY500 


Use TC-615 Panel and chart at the end of listings. 



lCL82 

12 

610 

65 

4 

7 

6 

3 

5 

2 

0 

30 

1 

1 

GZ-34 

5 

59 

12 










1 




95 

4 

0 

9 

1 

5 

8 

0 

15 

1 

1 

HCH81 

12 

610 

12 










2 

LCLS4 

10 

610 

64 

4 

9 

G 

S 

5 

7 

0 

25 

1 

1 

94 

4 

1 

6 

2 

5 

3 

7 

25 

1 

1 




77 

4 

0 

2 

1 

5 

3 

0 

15 

1 

1 




86 

4 

0 

8 

9 

5 

3 

0 

35 

1 

1 

LCL85 

10 

610 

67 

4 

7 

6 

9 

5 

8 

0 

65 

1 

1 

HL94 

30 

12 

38 










1 




69 

4 

o' 

1 

2 

5 

3 

0 

20 

1 

1 

LC900 

3 

610 

45 

3 

0 

5 

1 

4 

2 

0 

11 

1 

1 

LF1S3 

4 

610 

65 

4 

S 

7 

2 

5 

1 

9 

25 

1 

1 

LCF80 

6 

36 

65 










1 

LF184 

4 

610 

55 

4 

8 

7 

2 

5 

1 

9 

15 

1 

1 



610A 

56 










2 

LFL200 

12 

610A 

59 

5 

3 

4 

1 

6 

2 

0 

15 

1 

1 

LCF200 

5 

56 

5 

8 

7 

3 

6 

Z 

4 

15 

1 

1 




52 

5 

9 

10 

8 

6 

7 

0 

20 

1 

1 




75 

5 

0 

9 

10 

6 

1 

0 

15 

1 

1 

ase 

10 

610 

6Q 

4 

9 

7 

2 

5 

3 

0 

50 

1 

1 

LCF201 

5 

610A 

63 

5 

8 

7 

3 

6 

1 

4 

8 

1 

1 

LI.-500 

Use TC-615 panel and chart at the end of listings 



LCF301 


610 

63 

b 

0 

9 

8 

6 

9 

0 

20 

1 

1 

LL505 


Use TC-615 Panel and chart at the end of listings. 



5 

60 

4 

7 

6 

2 

5 

3 

1 

14 

1 

1 

LL521 


Use TC-615 Panel and chart at the end of listings. 






39 

4 

0 

8 

9 

5 

3 

0 

16 

1 

1 

LL802 

10 

37 

52 










1 

LCH200 

5 

610A 

*99 

5 

2 

7 

3 

6 

1 

4 

8 

1 

1 

LYSS 

22 

610 

12 

4 ' 

9 

0 

0 

5 

10 

0 

0 

2 

■“'r 




56 

5 

0 

10 

8 

6 

9 

0 

20 

1 

1 

LY500 


Use TC-615 Panel and chart at the end of listings. 





*Tube good It It reads 2400 or more. 





iwsoai 

6 

610 

94 

3 

0 

1 

6 

4 

7 

0 

32 

1 

1 

LCL80 

4 

610 

78 

4 

3 

6 

9 

5 

3 

7 

20 

1 

1 




94 

3 

0 

2 

5 

4 

7 

0 

32 

1 

1 




95. 

4 

0 

1 

2 

5 

3 

0 

25 

1 

1 

N329 

16 

610 

65 

4 

9 

7 

2 

5 

3 

0 

17 

1 

1 















NCC189 

4 

50 

58 










1 

E280F-PC86 

PC86 

4 

610 

58 

33 

4 

0 

1 

2 

5 

7 

Q 

13 

1 

z 

1 


eo 











6 


TUBE 

TYPE 

a 

£ 

U 

^ 

C“ 

A 


c 

D 

E 

F 

0 

K 

ti 

** M 

“JP 

1-0. 

PC8S 

4 

610 

53 

4 

0 

8 

1 

5 

" 2 

C 

9 

1 

1 1 

PC97 

5 

610 

65 

3 

0 

5 

2 

4 

1 

6 

20 

1 

1 

PC900 

4 

610 

45 

3 

0 

5 

I 

4 

2 

0 

11 

1 

1 F 

PCC89 

7 

610 

68 

4 

0 

9 

6 

5 

7 

0 

30 

1 

1 F 


7 

610 

68 . 

4 

0 

3 

2 

5 

1 

0 

30 

1 _ 

t 

1 

1 


PCF200 

3 610A 

56 

5 

8 

7 

3 


75 

5 

0 

9 

10 

PCF201 

8 610A 

63 

5 

8 

7 

3 


63 

5 

0 

9 

10 

PCF801 

8 610 

60 

4 

7 

6 

2 


0 15 
4 15 
0 25 
1 14 


PL503 

PLB02 

PY32 


PCF802 

PCH200 


39 

9 36 80 

85 

9 610A*99 
56 


4 0 3 9 5 3 


2 7 3 
0 10 8 


PCL84 

PCL85 

PD500 

PF86 


15 610 64 

77 

18 610 67 

69 


9 6 
0 2 

7 6 
0 1 


5 

5 

5 

5 


UOC lU-U I -- 

4 610 92 4 1 6 9 5 3 


TUBE 

TYPE 


3 


e H 


ti 

l-a 


PFL200 


PL-500 


16 610>i 59 5 3 4 1 6 2 0 15 1 

52 5 9 10 8 6 7 0 20 1 

25 61 62 „ ^ , 

16 610 65 4 9 7 2 B 3 0 17 1 

UseTC-615 Panel, and Char t at end of listings _ 

UseTC-615 Panel and'chart at the end of listing 
Use TC-615 Panel and chart at the end of listings. 

30 610 11 2 3 0 0 7 8 0 0 2 

11 2 5 0 0_7 8 0 0 2 


0 

16 

1 

1 

PYBl 

17 

610 




1 

PY82 

19 

610 




2 

PY88 

30 

610 

4 

S 

1 

1 

PY500 


Use Ti 

0 

20 

1 

1 

T2M05 

6 

610 


4 

4 

4 


0 

0 

0 


5 10 0 

5 3 0 

5 10 0 


0 25 

1 

1 




94 

0 15 

1 

1 

TSS2 

6 

610 

94 

0 65 

1 

1 1 




94 

0 20 

1 

1 

U54 

5 

59 

12 

tings. 

8 20 

1 

1 

U153 

17 

610 

12 

12 


3 0 1 6 4 7 0 32 1 

1 0 2 5 4 7 02' I 

3016470 32 1 

3 0 2 5 4 7 0 32 1 


4 9 0 0 5 10 0 0 2 


U154 

U192 


19 610 12 
19 610 12 


5 3 
5 3 


0 0 2 
0 0 2 


TUBE 

TYPE 

1 

X 

1 

00 

_L 

M +■ 

ta 

A 

B 

G 

D 

E 

F 

Q 

H 

j 

1 -0- 

TUBE 

TYPE 

■■"si 

£ 

(B 

U 

o 

u 

j. •>, 

vt +* 

a > 

U 

A 

B 

c 

n 

E 

F 

G 

H 

j 

H £ 

UAA91 

19 

11 

68 










1 

XCF801 

4 

610 

60 

4 

7 

6 

2 

5 

3 

1 

14 

1 

1 




68 










2 




30 

4 

0 

8 

9 

5 

3 

0 

16 

1 

1 

UF86 

12 

610 

99 

4 

1 

6 

9 

5 

3 

8 

24 

1 

1 

XCLS2 

8 

610 

65 

4 

7 

6 

3 

5 

2 

0 

30 

1 

1 

UF89 

12 

610 

88 

4 

8 

7 

2 

5 

3 

9 

25 

1 

1 




95 

4 

0 

9 

1 

5 

8 

0 

15 

1 

1 

lfY82 

50 

610 

12 

4 

9 

0 

0 

5 

3 

0 

0 

2 

1 

XCL85 

18 

610 

67 

4 

7 

6 

9 

5 

3 

0 

65 

1 

1 

UY85 

35 

610 

13 

4 

9 

0 

0 

5 

3 

0 

0 

2 

1 




69 

4 

0 

i 

2 

5 

3 

0 

20 

1 

1 

XC97 

2 

610 

65 

3 

0 

5 

2 

4 

1 

6 

20 

1 

1 

XL500 


Use TC-615 Panel and chart at the end of Listings. 



XC900 

2 

GIO 

45 

3 

0 

5 

1 

4 

2 

0 

11 

1 

1 

XV33 

16 

610 

12 

4 

9 

0 

0 

5 

10 

0 

0 

2 

1 

XCF86 

5 

610 

65 

4 

9 

3 

2 

5 

1 

0 

20 

1 

1 

ZD25 

1 

610 

87 

1 

6 

0 

0 

7 

5 

4 

0 

3 

1 




53 

4 

0 

7 

6 

5 

3 

0 

25 

1 

1 




95 

1 

3 

0 

0 

7 

0 

0 

0 

3 

1 

PC88~ 

ZD25 














62 

















MODEL TC6I5 TUBE CHART 


TUBE 

TYPE 

i 

5 

X 

— 

35 

A 

B 

o 

D 

E 

F 

0 

H 

4 

K 

L 


n 

ID 

X 

o > 

A 

B 

c 

D 

E 

F 

a 

H 

j 

K 

L 

1AD2 

1 

89 

1 

4 

0 

0 

9 

0 

0 

0 

4 

4 

10 

5AF11 

5 

57 

1 

8 

2 

3 

9 

10 

0 

15 

1 

8 

3 

2AH2 

2 

56 

1 

4 

0 

0 

9 

0 

0 

0 

4 

4 

10 



70 

1 

0 

8 

6 

9 

5 

0 

15 

1 

10 

10 

2AS2 

2 

56 

1 

7 

0 

0 

9 

1 

0 

0 

4 

7 

10 



76 

1 

0 

4 

3 

9 

7 

0 

15 

1 

10 

10 

2DS4 

2 

92 

4 

0 

1 

2 

5 

3 

0 

25 

1 

10 

10 

5BC3 

5 

20 

1 

5 

0 

0 

3 

0 

0 

0 

2 

10 

10 

2CW4 

Z 

87 

4 

0 

1 

2 

5 

3 

0 

25 

1 

10 

10 



20 

3 

9 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

2 

10 

10 

2EG4 

2 

88 

4 

0 

1 

2 

5 

3 

0 

25 

1 

10 

10 

5HA7 

5 

67 

1 

4 

0 

0 

9 

3 

0 

0 

3 

10 

4 

3AT2 

3 

54 

1 

7 

0 

0 

9 

1 

0 

0 

4 

7 

10 



67 

1 

10 

0 

0 

9 

4 

0 

0 

3 

10 

10 

3AW2* 

3 

46 

1 

10 

0 

0 

9 

1 

0 

0 

4 

10 

10 

5HC7 

5 

67 

1 

4 

0 

0 

9 

3 

0 

0 

3 

10 

4 


*: 

1 

Plug plate cap wire into 610 panel pin jack. 






67 

1 

10 

0 

0 

9 

4 

0 

0 

3 

10 

10 

3BL2 

3 

26 

1 

4 

0 

0 

9 

0 

0 

0 

4 

4 

10 

GAC9 

6 

60 

1 

5 

6 

10 

9 

8 

7 

15 

1 

5 

6 

3BM2 

■ 3 

35 

1 

3 

0 

0 

9 

0 

0 

0 

4 

3 

10 



65 

1 

2 

0 

0 

9 

4 

0 

0 

3 

10 

10 

3BN2 

3 

68 

1 

4 

0 

0 

9 

0 

0 

0 

4 

4 

10 



62 

1 

3 

0 

0 

9 

4 

0 

0 

3 

10 

10 

3BS2 

3 

37 

1 

4 

0 

0 

9 

0 

0 

0 

4 

4 

10 

6AG9 

6 

56 

1 

3 

2 

5 

9 

10 

4 

20 

1 

3 

5 

3BS2A 

3 

37 

1 

4 

0 

0 

9 

0 

0 

0 

4 

4 

10 



60 

1 

0 

7 

5 

9 

6 

0 

15 

1 

10 

10 

3GY5 

3 

61 

1 

5 

0 

0 

9 

4 

0 

0 

3 

10 

10 

6AC10 

6 

70 

1 

0 

2 

10 

9 

3 

0 

12 

1 

10 

9 

4HA7 

4 

67 

1 

4 

0 

0 

9 

3 

0 

0 

3 

10 

4 



70 

1 

0 

5 

7 

9 

6 

0 

12 

] 

10 

10 



67 

1 

10 

0 

0 

9 

4 

0 

0 

3 

10 

10 



70 

1 

0 

2 

10 

9 

4 

0 

12 

1 

2 

10 

4HC7 

4 

67 

1 

4 

0 

0 

9 

3 

0 

0 

3 

10 

4 

6AD10 

6 

85 

1 

6 

7 

3 

9 

2 

5 

20 

1 

10 

10 



67 

1 

10 

0 

0 

9 

4 

0 

0 

3 

10 

10 

1 


70 

1 

6 

4 

8 

9 

10 

0 

40 

1 

6 

4 


Note: Do Not Push Magnovar Tubes Into the Socket Al] the Way 

ALL TUBES TEST IN TtST POSITION 1 63 




a 

1 

X 

* ^ 

A 

B 

o 

D 

E 

F 

Q 

H 

j 

K 

L 

TUBE 

TYPE 

’S 

d] 

z 

»• 

if 

ttt ^ 

A 

B 

o 

o 

E 

F 

G 

K 

J 

K 

L 

BAFll 

6 

57 

1 

8 

2 

3 

9 

10 

0 

15 

1 

8 

3 

GAVSB 

6 

13 

4 

2 

0 

0 

5 

9 

0 

0 

2 

10 

10 



70 

1 

0 

3 

6 

9 

5 

0 

15 

1 

10 

10 

6AY11 

6 

99 

1 

0 

6 

5 

9 

4 

0 

9 

1 

10 

10 



76 

1 

0 

4 

3 

9 

7 

0 

15 

1 

10 

10 



99 

1 

0 

7 

3 

g 

10 

0 

9 

1 

10 

10 

GAGll 

6 

61 

1 

8 

0 

0 

9 

10 

0 

0 

3 

10 

10 



65 

1 

3 

0 

0 

9 

2 

0 

0 

3 

10 

10 


6 

61 

1 

5 

0 

0 

9 

4 

0 

0 

3 

10 

10 



65 

1 

10 

0 

0 

9 

4 

0 

0 

3 

3 

4 


6 

62 

1 

3 

0 

0 

9 

4 

0 

0 

3 

3 

4 

6B10 

6 

75 

1 

0 

4 

3 

9 

2 

0 

20 

1 

10' 

10 


6 

62 

1 

3 

0 

0 

9 

2 

0 

0 

3 

10 

10 



75 

1 

0 

6 

5 

9 

7 

0 

20 

1 

10 

10 

GAH3 

6 


1 

8 

3 

5 

9 

7 

9 

25 
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3 

10 

iO 
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0 
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9 

4 

0 

20 

1 

10 

10 



62 

1 

6 

0 

0 

9 

10 

0 

0 

3 

6 

10 

SALll 

6 

92 

1 

7 

6 

3 

9 

2 

4 

20 

1 

10 

10 

6BA3 
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13 

4 

7 

0 

0 

5 

9 

0 

0 

2 

10 

10 



65 

1 

7 

6 

8 

9 

10 

10 

30 

1 

7 

6 

6BA11 

6 

96 

1 

3 

2 

4 

9" 

8 

5 

10 

1 

10 

10 

GARll 

6 

99 

1 

3 

2 

5 

9 

6 

4 

23 

1 

10 

10 



96 

1 

3 

6 

4 

9 

8 

7 

10 

1 

10 

10 
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89 

1 

10 

8 

5 

9 

6 

7 

23 

1 

5 

6 



76 

1 

0 

6 

10 

9 

2 

0 

22 

1 

2 

6 

6AS11 

6 

75 

1 

8 

2 

3 

9 

10 

0 

35 

1 

8 

3 

6BD11 

6 

56 

1 

8 

2 

6 

9 

10 

0 

21 

1 

8 

6 


6 

70 

1 

0 

8 

6 

9 

5 

0 

14 

1 

10 

10 



74 

1 

0 

8 

6 

9 

5 

0 

15 
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10 

10 


6 

70 
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0 

4 

3 

9 

7 

0 

14 ■ 

1 

10 

10 



79 

1 

0 

4 

3 

9 

7 

0 

21 

1 

10 

10 

6AV11 
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78 

1 

0 

2 

7 

9 

3 

0 

20 

1 

10 

7 

6BE3 

6 

62 

1 

4 

0 

0 

9 

7 

0 

0 

3 

10 

10 



78 

1 

0 

5 

7 

9 

6 

0 

20 

1 

10 

10 
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6 

68 

1 

3 

0 

0 

9 

2 

0 

0 

3 

10 

10 



78 

1 

0 

5 

10 

9 

4 

0 

20 

1 

5 

10 



88 

1 

4 

7 

8 

9 

10 

0 

95 

1 

4 

7 

6AX3 

6 

14 

1 

4 

0 

0 

9 

7 

0 

0 

2 

10 

10 

6BH3 

6 

13 
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2 

0 

0 

5 

9 

0 

0 

2 

10 

10 

GAYS 

6 

13 

4 

2 

0 

0 

5 

9 

0 

0 

2 

10 

10 

6BH3A 

6 

13 

4 

2 
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0 

5 

9 

0 

0 

2 

10 

10 


1AD2~6BH3A 


ALL TUBES TEST IN TEST POSITION I 












TUBE 

i 













TUBE 

1 













TYPE 

S 

X 


A 


c 

D 

E 

p 

Q 

ti 

j 

K 

L 

npE 

3 

X 

II 

A 

B 

c 

D 

E 

F 

B 

H 


K 

L 

6BH11 

G 

73 

1 

10 

7 

8 

9 

2 

0 

18 

1 

7 

2 

6 C 10 

6 

*99 

1 

0 

2 

7 

9 

3 

0 

ID 

1 

10 

7 



60 

1 

0 

7 

6 

9 

5 

0 

20 

1 

10 

10 



*99 

1 

0 

5 

7 

9 

6 

0 

10 

1 

10 

10 



60 

1 

0 

3 

4 

9 

2 

0 

20 

1 

10 

10 



*99 

1 

0 

5 

10 

9 

4 

0 

10 

1 

5 

10 

GBJ3 

6 

62 

1 

4 

0 

0 

9 

7 

0 

0 

3 

10 

10 



•TUBE GOOD IF IT READS 2600 OR MORE* 




6BKn 

6 

99* 

1 

0 

2 

7 

9 

3 

0 

8 

1 

10 

7 

6CA11 

6 

45 

1 

4 

2 

8 

9 

10 

0 

20 

1 

4 

2 



99* 

1 

0 

5 

■7 

9 

6 

0 

3 

1 

10 

10 



82 

1 

0 

4 

6 

9 

5 

0 

20 

1 

10 

10 



99* 

1 

0 

5 

10 

9 

4 

0 

8 

1 

5 

10 



82 

1 

0 

2 

3 

9 

7 

0 

20 

1 

10 

10 



*Tube good if it reads 2500 or more* 





6CD3 

6 

11 

1 

4 

0 

0 

9 

7 

0 

0 

2 

10 

10 

6BN11 

6 

75 

1 

4 

5 

3 

9 

2 

6 

20 

1 

10 

10 

6CE3 

6 

11 

1 

4 

0 

0 

9 

7 

0 

0 

2 

10 

10 



75 

1 

10 

5 

7 

9 

8 

0 

20 

1 

G 

5 

6CG3 

6 

10 

1 

4 

0 

0 

9 

7 

0 

0 

2 

10 

10 

6BS3 

6 

62 

4 

2 

"0 

0 

5 

9 

0 

0 

3 

io 

10 

6CH3 

G 

11 

4 

2 

0 

0 

5 

9 

0 

0 

2 

10 

10 

6BS3A 

6 

62 

4 

2 

0 

0 

5 

9 

0 

0 

3 

10 

10 

6CJ3 

6 

10 

4 

2 

0 

0 

b 

9 

0 

0 

2 

10 

10 

6BV11 

6 

S3 

1 

4 

3 

6 

9 

5 

2 

20 

1 

10 

10 

6CK3 

6 

10 

4 

2 

0 

0 

5 

9 

0 

0 

2 

10 

10 



B3 

1 

10 

3 

7 

9 

8 

2 

20 

1 

3 

2 

6CL3 

6 

10 

4 

7 

0 

0 

5 

9 

0 

0 

2 

10 

10 

6BW11 

6 

61 

1 

4 

5 

3 

9 

2 

6 

15 

1 

10 

10 

6CM3 

6 

9 

4 

2 

0 

0 

b 

9 

0 

0 

2 

10 

10 



67 

1 

10 

8 

3 

9 

2 

7 

20 

1 

2 

3 

6CW4 

6 

87 

4 

0 

1 

2 

5 

3 

0 

2b 

1 

10 

10 

6BY11 

6 

90 

1 

6 

7 

3 

9 

2 

5 

20 

1 

10 

10 

6010 

6 

77 

1 

0 

2 

7 

9 

3 

0 

20 

1 

10 

7 



63 

1 

7 

4 

8 

9 

10 

0 

30 

1 

7 

4 



77 

1 

0 

5 

7 

9 

6 

0 

20 

1 

10 

10 

6B73 
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11 

1 

4 

0 

0 

9 

7 

0 

0 

2 

4 

10 



77 

1 

0 

5 

10 

9 

4 

0 

20 

1 

5 

10 

6C9 

6 

70 

4 

2 

3 

1 

5 

10 

0 

30 

1 

10 

10 

6DS4 

6 

92 

4 

0 

1 

2 

5 

3 

0 

25 
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10 

10 



70 

4 

8 

9 

7 

5 
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0 

30 

1 

10 

10 
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6 

n 
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0 
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9 
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Note! Do Not Push Magnovar Tubes Into the Socket All the Way 
ALL TUBES TEST IN TEST POSITION 1 


m 
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D 

E 

F 

Q 

H 

j 

K 

L 

m 

1 

X 

_L >* 

* * 

a, ^ 

A 

B 

Q 


E 

p 


H 

j 

K 

L 

6EA4* 
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87 
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0 

9 

5 

0 

0 

3 

10 

10 

6GJ5 

6 

11 
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1 

10 

2 

5 

3 

0 

05 

1 

9 

10 



Plug plate cap wire into 610 panel pin jack* 




6GJ5A 

6 

77 

4 

1 

10 

2 

5 

3 

0 

95 

1 

9 

10 

6EC4 

G 

11 

4 

2 

0 

0 

5 

10 

3 

0 

2 

9 

10 

6GT5 

6 

78 

4 

1 

9 

2 

5 

3 

0 

95 

1 

10 

iO 

6ED4 

6 

72 

4 

8 

0 

0 

b 

1 

0 

0 

3 

10 

10 

6GT5A 

6 

78 

4 

1 

9 

2 

5 

3 

0 

95 

1 

id 

10 

6EF.1 

6 

*73 

1. 

■ 6 

0 

0 

9 

5 

0 

0 

3 

10 

10 

6GV5 

6 

63 

1 

5 

0 

0 

g 

4 

0 

0 

3 

16 
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*P[ug plate cap wire into 610 Panel pin jack. 




6GY5 

6 

61 

1 

5 ■ 

0 

0 

9 

4 

0 

0 

3 

10 

10' 

6EH4 

6 

78 

1 

6 

0 

0 

9 

5 

0 

0 

3 

10 

10 

6HB5 

6 

63 

1 

3 

0 

0 

9 

4 

0 

0 

3 

10 

10 

6EJ4 

6 

*78 

1 

6 

0 
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3 
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10 
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*PJug plate cap wire into 610 panel pin jack. 




6HE5 

6 

72 
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0 
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10 

10 

6FJ7 

6 

77 
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2 

4 

9 

10 

0 

15 
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4 

2 

6HE7 

6 

59 

1 

3 

5 

10 

9 

8 

0 

60 

1 

10 

3 



53 

1 

0 

5 

3 
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7 

0 

25 

1 

10 

10 



12 

1 

2 

0 

0 

9 

4 

0 

0 

2 

10 

10 

6FM7 

6 

61 

1 

3 

0 

0 

9 

7 

0 

0 

3 

10 

10 

6KF5 

6 

64 

1 

5 

0 

0 

9 

4 

0 

0 

3 

io 
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1 

0 

5 

3 

g 

10 

0 

12 

1 

3 

5 

6HJ5 

B 

68 

1 

5 

7 

3 

9 

2 

4 

35 

1 

10 

10 

SFY7 

6 

63 

1 

3 

0 

0 

9 

7 

0 

0 

3 

10 

10 

6HS5 

6 

94 

1 

3 

7 

2 

9 

4 

0 

10 

1 

10 

10 



73 

1 

3 

0 

0 

9 

10 

0 

0 

3 

3 

10 

6HT5 

6 

*73 

1 

6 

0 

0 

9 

5 

10 

0 

3 

10 

10 
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6 
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1 

10 
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*P]ug plate cap wire [nto 610 panel pin jack. 
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9 

10 

0 

40 

1 

7 

6 

6J9 

6 

59 

4 

0 

1 

a 

5 

3 

0 

13 

1 

10 

10 

6GB5 

6 

68 
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6 

10 

1 

5 

3 

0 

95 

1 

9 

10 



62 

4 

0 

G 

9 

5 

10 

0 

13 

1 

10 

10 

6GF5 

6 

67 

1 

2 

7 

3 

9 

4 

c 

75 

I 

10 

10 



62 

4 

0 

8 

7 

5 

10 

0 

13 

1 

10 

10 

6GF5 

6 

70 

1 

2 

7 

3 

9 

4 

0 

85 

1 

10 

10 

6J10 

6 

*99 

1 

6 

4 

7 

9 

8 

5 

26 

1 

10 

iO 

6GF7 

6 

97 

4 

0 

8 
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5 

1 

0 

15 
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10 

10 
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*Tube good if over 1800 







6BH11-6J10 


ALL TUBES TEST IN TEST POSITION 1 


68 






TUBE 

TYPE 


6J11 

6JB6 

eJBGA 

6JE6 


6JE6G 

6JE6C 

6JF6 

6JG6 

6JG6A 


6JIV16 

6JN6 

6JR6 

6JS6 

6JT6 


6JT6A 

6JU6 

6JZ6 

6iZ3 


S -=5 

s 

I BO ’** 


6 61 
61 

6 78 

6 78 

G 68 


2 3 

7 10 
7 10 
7 10 
7 10 


4 6 15 1 10 10 

8 4 15 1 4 5 

3 8 79 1 9 10 


8 79 
8 70 


1 9 10 
1 9 10 


68 4 7 10 2 5 3 8 70 1 9 10 

68 4 7 10 2 5 3 8 70 1 9 10 1 

66 4 1 10 2 5 3 8 99 1 9 10 

60 4 1 9 2 5 3 6 20 1 10 10 

60 4 1 9 2 5 3 6 20 1 10 10 


65 

65 

63 

68 

69 


1 3 10 

1 

4 
1 
4 


3 7 
1 9 
3 8 

1 9 


9 2 
9 2 
5 3 
9 2 

5 3 


6 69 4 1 9 2 5 3 

6 67 4 1 10 2 5 3 

6 *73 1 3 10 5 9 2 

plate cap wire into 610 panel f 
6 63 1 G 0 0 9 10 

79 1 0 2 6 9 10 


G 20 

1 

10 

10 

6LBS 

8 99 

1 

9 

10 

4 99 

1 jack. 

0 0 

1 

10 

10 

6LF6 

3 

10 

10 

6LGG 

0 18 

1 

6 

9 



TUBE 

TYPE 


GKll 


6K06* 


6KG6 

6KM6 

6KN6 




*99 1 0 2 7 9 3 0 10 1 10 7 

*99 1 0 5 7 9 6 0 10 1 10 10 

76 1 0 5 10 9 4 0 20 i 5 10 

*TUBE GOOD !F IT READS 2600 OR WIORL 
56 1 3 10 5 9 2 4 25 1 10 10 


*P!ue plate cap wire into 610 panel pin jack. 

6 62 4 3 10 1 5 9 2 99 

6 65 4 1 10 2 5 3 8 99 

6 *67 1 3 10 5 9 2 4 99 

*Plug plate cap wire into 610 panel pm jack. 


0 

60 

1 

■ 9 

10 

6KV6 

6 

71 

0 

50 

1 

10 

5 

6KW6 

6 

60 

6 

80 

1 

10 

10 

6KY8 

6 

73 

0 

75 

1 

8 

10 



97 

6 

20 

1 

10 

10 

6KY8A 

6 

73 


4 

4 

4 

4 

4 


0 8 
7 6 


2 

1 

2 

9 

2 


6 99 
0 50 
0 19 
0 16 
0 19 


97 

*67 


4 0 8 
1 3 10 


0 16 
4 99 


*PIU£ plate cap wire into 610 panel pin jack. 
6 62 1 3 S 5 9 2 0 99 

6 *67 1 6 10 5 9 4 0 99 

*Piug plate cap wire into 610 panel pin jack. 


ALL TUBES TEST IN TEST POSITION 1 


1 9 10 

1 9 10 

1 10 10 


1 10 10 
1 10 10 
1 10 10 
1 10 10 
1 10 10 


1 10 10 
1 10 10 


6 10 
10 6 


67 


TUBE 

TYPE 

s 
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S > 

o •• 

A 

B 

G 

□ 

E 

F 

a 

H 

j 

K 

L 


D 

V 

X 

m s; 

E i 

« *' 

A 

B 

c 


E 

F 

G 


j 

K 

L 

6LQS 
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63 

4 

1 

10 

2 

5 

3 

8 

70 

1 

g 
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6 

66 

1 

3 

7 
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10 

0 

24 

1 

3 

7 

GLRG 

6 

66 

1 

3 
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5 

9 

2 

0 

99 

1 

6 

10 



96 

1 

0 

2 

4 

9 

5 

0 

11 

1 

10 

10 

6LR8 

6 

65 

4 

7 

6 

2 

5 

3 

0 

70 

1 

10 

10 

6T10 

6 

96 

1 

$ 

7 

3 

9 

2 

5 

12 

1 

10 

10 



65 

4 

0 

8 

9 

5 

1 

0 

20 

1 

10 

10 



66 

1 

6 

7 

8 

9 

10 

0 

31 

1 

G 

7 

SLU8 

6 

70 

1 

4 

8 

6 

9 

10 

0 

99 

1 

10 

10 

6U10 

6 

*99 

1 

0 

5 

7 

9 

6 

0 

12 

1 

10 

10 



70 

1 

0 

2 

6 

9 

3 

0 

20 

1 

6 

3 



81 

1 
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5 

10 

9 

4 

0 

18 

1 

5 

10 

6M11 

6 

62 

1 

3 

7 

2 

9 

4 

0 

16 

1 

4 

7 



81 

1 

0 

2 

7 

9 

3 

0 

18 

1 

10 

7 



53 

1 

C 

7 

8 

9 

10 

0 

13 

1 

10 

10 




*TUBE GOOD 

IF READS 2000. 








62 

1 

5 

0 

0 

9 

4 

0 

0 

3 

10 

10 

SYIO 

6 

82 

1 

6 

7 

3 

9 

2 

5 

20 

1 

10 

10 

6MDB 
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68 

4 

0 

1 

9 

5 

7 

0 

30 

1 

10 

10 



63 

1 

6 

7 

8 

9 

10 

0 

20 

1 

6 

7 



68 

4 

0 

2 

8 

5 

7 

0 

30 

1 

10 

10 

6Z1D 

6 

*99 

1 

6 

4 

7 

9 

8 

5 

20 

3 

10 

10 



63 

4 

0 

3 

G 

5 

7 

0 

30 

1 

10 

10 



62 

1 

2 

10 

4 

9 

3 

0 

25 

1 

10 

4 

6MF8 

6 

70 

1 

8 

4 

6 

9 

10 

0 

20 

1 

10 

10 



*Tube good If it reads 1400 or more. 







68 

1 

0 

2 

3 

9 

5 

0 

13 

1 

3 

5^ 

SAC9 

8 

60 
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5 

6 

10 

9 

8 

7 

15 

1 

5 

6 

6MJ8 

6 

59 

1 

0 

2 

5 

9 

3 

0 

18 

1 

10 

5 



65 

1 

2 

0 

0 

9 

4 

0 

0 

3 

10 

10 



59 

i 

0 

4 

5 

9 

3 

0 

18 

1 

5 

10 



62 

1 

3 

0 

0 

9 

4 

0 

0 

3 

10 

10 



59 

1 

0 

G 

8 

9 

3 

0 

13 

1 

10 

10 

8AC10 

8 

70 

1 

0 

2 

10 

9 

3 

0 

12 

1 

10 

g 

6Q11 

G 

*99 

1 

0 

2 

7 

9 

3 

0 

10 

1 

10 

7 



70 

1 

0 

5 

7 

9 

6 

0 

12 

1 

10 

10 



*99 

1 

0 

5 

7 

9 

6 

0 

10 

1 

10 

10 

8AR11 

8 

99 

1 

3 

2 

5 

9 

6 

4 

23 

1 

10 

10 



76 

1 

0 

5 

10 

9 

4 

0 

20 

1 

5 

10 



99 

1 

10 

8 

5 

9 

6 

7 

23 

1 

5 

6 



*TUBE GOOD IF IT READS 2600 OR MORE. 
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Note: Do Not Pusti Magnovar Tubes Into the Socket Ail the Way 
ALL TUBES TEST IN TEST POSITION 1 


6J11-8ARn 






TUBE 

TYPE 

s 

X 


R 

G 

SAvn 

s 

73 

1 

0 



73 

1 

0 



7S 

1 

0 

8B10 

3 

75 

1 

0 


8 

75 

1 

0 


8 

62 

1 

8 


B 

62 

1 

6 

8BA11 

S 

96 

1 

3 



96 

1 

3 



76 

1 
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BBWlll 

8 

65 

1 

3 



74 

1 

10 

8BNH 

B 

75 

1 

4 



75 

1 

10 

SBQll 

8 

70 

1 

3 



70 

1 

10 

8BU11 

S 

74 

1 

10 



66 

1 

0 



70 

1 

0 

gBJii 

9 

70 

1 

3 



70 

1 

10 


E F G H J IC 


J K L 


1 

10 

7 

9ED4 

9 

72 

4 

8 

0 

0 

5 

1 

0 

0 

3 

10 

10 

1 

10 

10 

lOALll 
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10 
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30 

1 

7 
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10 
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10 

1 

10 

10 
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2 

0 
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10 

3 

6 

10 
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9 
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7 

23 
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5 
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10 

10 

llBOll 

12 

70 

1 

3 

2 

5 

9 

6 

4 

20 

1 

10 

10 

1 

10 

10 



70 

1 

10 

8 

5 

9 

7 

0 

15 

1 

5 

7 

1 

2 

6 

llBTll 

12 

55 

1 

10 

2 

5 

g 

8 

6 

25 

1 

9 

5 

1 

10 

10 



70 

1 

0 

7 

5 

9 

6 

0 

17 

1 

10 

10 

1 

8 

6 



66 

1 

0 

10 

3 

9 

4 

0 

25 

1 

9 

10 
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10 

10 

llCAll 
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45 
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10 
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8 

5 
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1 

0 

4 

G 

9 

5 
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20 

1 

10 
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1 

10 

10 



82 

1 

0 

2 

3 

9 

7 
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20 

1 

10 
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5 

7 

11FY7 
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63 

1 

3 

0 

0 

9 

7 
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10 

10 

1 

7 

2 



73 

1 

3 

0 

0 

9 

10 

0 

0 

3 

3 

10 

1 

10 

10 

12AE10 

12 

89 

1 

6 

7 

3 

9 

2 

5 

15 

1 

10 

10 

1 

10 

10 
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Notei Do Not Push TVlagnovar Tubes Into the Socket All the Way 
ALL TUBES W IN TEST POSITION 1 



3 

I l5 " 


12 57 1 

70 1 

76 1 

12 92 1 

65 1 

12 14 1 

12 13 4 

12 13 4 

12 62 1 

12 63 1 

38 1 

12 62 4 

12 13 1 

12 83 1 

33 1 

12 10 4 

12 10 4 

12 II 4 

12 92 1 

80 1 
12 67 1 


0 IS 1 8 3 

0 15 1 10 10 

0 15 1 10 10 

4 20 1 10 10 

10 30 1 7 6 

0 0 2 10 10 

0 0 2 10 10 

0 0 2 10 10 

0 0 3 10 10 

0 0 3 10 10 

0 95 1 4 7 

0 0 3 10 10 

0 0 2 10 10 

2 20 1 10 10 

2 20 1 3 2 

0 0 2 10 10 

0 0 2 10 10 

0 0 2 10 10 

4 20 1 10 10 

0 95 1 7 6 

0 75 1 10 10 


TUBE 

TYPE 

5 

S 

X 

j. >, 

if, ^ 

^ "S 

W £ 

to 
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B 

c 

D 

c 

F 

Q 


j 

K 

L 

L2GJ5 

12 

77 

4 

1 

10 

2 

5 

3 

0 

95 

1 

9 

10 

12GT5 

12 

78 

4 

1 

9 

2 

5 

3 

0 

95 

1 

10 

10 

12GT5A 

12 

78 

4 

1 

9 

Z 

5 

3 

0 

95 

1 

10 

10 

12HE7 

12 

59 
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3 

5 

10 

9 

8 

0 

60 

1 

10 

3 
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1 

2 

0 

0 

9 

4 

0 

0 

2 

10 

10 


12 

78 

4 

7 

10 

2 

5 

3 

3 

79 

1 

g 

10 

12JB6A 

12 

78 

4 

7 

10 

2 

5 

3 

8 

79 

1 

9 

10 

22JF6 

22 

66 

4 

1 

10 

2 

5 

3 

8 

99 

1 

9 

10 

12JN6 

12 

65 

1 

3 

7 

5 

9 

2 

0 

50 

1 

10 

5 

: 12JS6 

12 

68 

1 

3 

8 

5 

9 

2 

0 

75 

1 

8 

10 

12JT6 

12 

69 

4 

1 

9 

2 

6 

3 

6 

20 

1 

10 

10 

12JT6A 

12 

69 

4 

1 

9 

2 

5 

3 

6 

20 

1 

10 

10 

12JZ8 

12 

63 

1 

6 

0 

0 

9 

10 

0 

0 

3 

10 

10 



79 

1 

0 

2 

6 

9 

10 

0 

18 

1 

6 

9 

12IWDS 

12 

68 

4 

0 

1 

9 

5 

7 

0 

30 

1 

10 

10 



68 

4 

0 

2 

8 

5 

7 ■ 

0 

30 

1 

10 

10 



68 

4 

0 

3 

B 

5 

7 

0 

30 

1 

10 

10 

12T10 

12 

96 

1 

6 

7 

3 

9 

2 

5 

12 

1 

10 

10 



66 

1 

6 

7 

S 

9 

10 

0 

31 

1 

6 
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13CW4 

14 

87 

4 

0 

1 

2 

5 

3 

0 

25 

1 

10 
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8AV11-T3CW4 


Do Not PLsfi Magnovar Tjbes Into the Socket All the Way 
ALL TUBES TEST IN TEST POSITION 1 















TUBE 8 -sS 

TYPE IISttBCDEFGHJKL 

TUBE 8 -sg 

TYPE S- II A B 0 D E P G H J K L 

13FM7 14 61 1 3 0 0 9 7 0 0 3 10 10 

97 1 0 5 3 9 10 0 12 I 3 5 

13GB5 14 68 4 6 10 1 5 3 0 95 1 9 10 

13GF7 13 97 4 0 8 9 5 1 0 15 1 • 10 10 

62 4 2 0 0 5 3 0 0 3 10 10 

14BL11 14 58 1 7 2 3 9 8 0 25 1 7 3 

86 1 0 7 5 9 6 0 20 1 10 10 

73 1 0 10 3 9 4 0 25 1 10 10 

14BR11 14 57 1 3 6 2 9 4 0 20 1 10 6 

74 1 0 6 8 9 5 0 15 1 10 10 

13GF7A 13 97 4 0 8 9 5 1 0 15 1 10 10 

62 42 0 0 5 3 0 03 10 10 

13J10 13 *99 1 6 4 7 8 8 5 26 1 10 10 

GO 1 2 10 7 9 3 0 23 1 10 7 

‘Tube good if over 1800 

74 1 0 10 8 9 7 0 15 1 8 lii 

15AF11 15 57 1 8 2 3 9 10 0 15 1 8 3 

70 1 0 8 6 9 5 0 15 1 10 10 

76 1 0 4 3 9 7 0 15 1 10 10 

15BD11 15 56 1 8 2 4 9 10 0 21 1 8 4 

13JZ8 12 63 1 6 0 0 9 10 0 0 3 10 10 

79 1 0 2 6 9 10 0 18 1 6 9 

13V10 12 93 1 6 7 3 9 2 5 20 1 10 10 

80 1 6 7 8 9 10 0 70 1 6 7 

13Z10 12 *99 1 6 4 7 9 8 5 20 3 10 10 

74 1 0 4 "3 9 7 0 15 1 10 10 

79 1 0 4 3 9 7 0 21 1 10 10 

I5BDUA 15 56 1 8 2 4 9 10 0 21 1 8 4 

74 1 0 4 3 9 7 0 IS 1 10 10 

79 1 0 4 3 9 7 0 21 1 10 10 

^ 62 i no 4 9 3 0 25 1 10 4“ 

*Tiibe good if it reads 1400 or more. 

14BFI1 14 68 1 3 0 0 9 2 0 0 3 10 10 

88 1 4 7 8 9 10 0 95 1 4 7 , 

I 

15FM7 15 61 1 3 2 ® T 2 iS ? ^2 *2 

97 10539 10 0 12 135 

I5FY7 15 63 1 3 0 0 9 7 0 0 3 10 10 

73 1 3 0 0 9 10 0 0 3 3 10 

15KY8 15 73 4 7 6 2 5 3 0 19 1 10 10 

97 4 0 8 9 5 1 0 16 1 10 10 


Note: Do Not Push Magnovar Tubes Into the Socket All the Way 
ALL TUBES TEST IN TEST POSITION 1 
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TYPE 

Q 

i 

X 

U 

SB 

A 

B 

G 

D 

E 

F 

Q 

■ 

1 

i 

1 


1 

z 
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c 
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L 
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7 
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88 

1 

4 

7 

8 

9 
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95 

1 
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97 

4 

0 

8 

9 

5 

1 

0 

16 

1 

10 

10 

17BH3 
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13 

4 

2 

0 

0 

5 

9 

0 

0 

2 

10 

10 

16GY5 

16 

61 

1 

5 

0 

0 

9 

4 

0 

0 

3 

10 

10 

17BH3A 

17 

13 

4 

2 

0 

0 

5 

9 

0 

0 

2 

10 

10 

16K11 

16 

*99 

1 

0 

2 

7 

9 

3 

0 

10 

1 

10 

7 

17&S3 

17 

62 

4 

2 

0 

0 

5 

9 

0 

0 

3 

10 

10 



*99 

1 

0 

5 

7 

9 

6 

0 

10 

1 

10 

10 

17BW3 

17 

14 

1 

4 

0 

0 

9 

7 

0 

0 

2 

10 

10 



76 

1 

0 

5' 

10 ' 

9 

4 

'0 

20 

1 

5 

10 

17BZ3 

17 

11 

1 

4 

0 ■ 

0 

0 

7 

0 

0 

2 

4 

10 



*Tube good if it reads 2600 or more 





17C9 

17 

70 

4 

2 

3 

1 

5 

10 

0 

30 

1 

10 

10 

16KA6 

16 

*66 

1 

3 

10 

5 

9 

4 

0 

99 

1 

4 

10 



70 

4 

8 

9 

7 

5 

6 

0 

30 

1 

10 

10 


* 

Plug plate cap wire into 610 Panel pin jack. 




17CK3 

17 

10 
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0 

0 
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9 
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0 
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16LU8 

16 

70 

1 
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8 
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9 

10 

0 

99 
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17 
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11 
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17 

67 
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75 
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10 
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7 

9 

3 

0 
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10 

7 
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17 

77 
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3 

0 

95 
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*Tube good if it reads 1600 or more. 
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13FM7-T7JG6A 


Note: 


Do Not Push Magnovar Tubes Into the Socket All the Way 
ALL TUBES TEST IN TEST POSITION 1 


72 












TUBE 

nPE 

1 

X 

i! 

to 3 

A 

B 

c 

D 

E 

17JM6 

17 

65 

1 

3 

10 

5 

9 

17JN6 

17 

65 

1 

3 

7 

5 

9 

17JR6 

17 

63 

4 

1 

9 

2 

5 

17JT6 

17 

69 

4 

1 

9 

2 

5 

17JT6A 

17 

69 

4 

1 

9 

2 

5 


17JZ8 

17KV6 

mm 

17LD8 


GO 

50 


6 80 


20 

20 


17 63 

79 

17 71 

17 60 

19 59 


9 10 
5 3 


17X10 

18GB5 

!7 

18 

36 

99^ 

75 

68 

19CG3 

19 

”10 

19GY5 

19 

61 

19Q9 

19 

73 



57 

21GY5 

22 

61 

21KB5 

22 

63 


4 0 8 9 5 1 

1 6 4 7 9 8 

1 2 10 7 9 3 

*Tiibe good if it reads 2300 
4 6 10 1 5 3 


9 7 
9 4 
5 10 
5 7 
9 4 
9 4 


9 10 
10 5 

10 10 
10 10 


1 10 10 


0 0 
0 IS 
6 99 
0 50 
0 22 


10 10 
6 *9 
10 10 
io 10 



1 10 10 


21HD5 22 68 1 5 7 3 9 4 0 80 

21HJ5 22 6S 1 5 7 3 9 2 4 85 

21JV6 22 60 1 3 7 5 9 2 4 60 

21JZB 22 *63 1 3 10 5 9 2 4 99 

_ *Plug plate cap wire into 610 Panel pin jack, 

21KA6 22 *66 1 3 10 1 9 4 0 99 

*Plug plate c^p wire into 610 Panel pin jack. 
21KQ6 22 55 4 3 10 1 5 9 2 55 

21106 22 *67 1 6 10 5 9 4 _ 0 99 

_*Plug p late cap wire into 610 panel pin jack. 


1 10 10 
1 10 10 
\ 10 5 

1 10 10 


1 4 10 


9 10 

10 6 


0 

21 

1 

10 

10 

Z1LR8 

22 

65 

4 
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20 

1 

10 

10 



65 

4 

0 

70 

1 

10 
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21LU8 

22 

70 

1 
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10 
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13 
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10 
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Z2JG6 

22 

60 

4 

0 
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10 

10 

22JG6A 

22 

60 

4 

0 

0 

3 

10 

10 

22JR6 

22 

63 

4 


5 3 
5 1 


0 70 
0 20 


9 10 0 99 

9 3 0 20 

5 9 0 0 


1 10 10 
1 10 10 
1 10 10 

1 6 3 

2 10 10 


2 0 
4 0 

1 10 
1 9 
1 9 
1_9 


0 0 
0 0 
8 99 
6 20 
6 20 
6 80 


2 10 10 
2 10 10 
1 9 10 

1 10 10 
1 10 10 
1 10 10 


Note: Du Not Push Magnovar Tubes Into the Socket All the Way 
ALL TUBES TEST IN TEST POSITION 1 
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A 


BCOEFGHJKU 


s 

3 


TUBE 

TYPE 


36KD6* 

38HE7 

38HK7 


5 

3 


35 

* 

35 

35 


40KD6* 

40KG6 

42EC4 


35 

35 

35 


42.KN6 

53HK7 

5SHE7 


35 

* 

50 

50 


7586 6 

7587 6 

7868 6 

7895 6 

7984 12 

S056 6 




56 1 3 10 5 9 2 4 25 

Plug plate cap wire into 610 panel pin jack. 
59 1 3 5 10 9 8 0 60 

12 12009400 

65 1 2 5 10 9-8 0 99 

10 1 2 009.40 0 

56 1 3 10 5 9 2 4 25 

'Plug plate cap wire Into 610 panel pin jack. 
62 4 3. 10 1 5 9 2 99 

11 4 2 0 0 5 10 3 0 


*67 

1 

3 10 5 

9 2 4 99 

Plug plate cap wire into 610 panel pin jack. 

65 

1 

2 ^ 5 10 

9 ^8 0 99 

10 

1 

2 0 0 

9 4 0 0 

59 

1 

3 5 10 

9 8 0 $0 


12 12009400 

75 4 0 1 2 5 3 0 40 

82 4 1 6 2 5 3 0 40 

60 4 7 9 2 5 3 0 25 

70 4 0 1 2 5 3 0 23 

63 17009200 

63 4200530 0 


1 10 10 

1 10 3 

2 10 10 
1 10 2 
2 10 10 
1 ; 10 10 

1 9 10 

2 9 10 

1 10 10 

1 10 2 
2 10 10 
1 10 3 
2 10 10 
1 10 10 
1 6 10 
1 10 10 
1 10 10 

3 7 10 

3 10 to 


TUBE 

TYPE 


8233 

8278 

8458 

E5EL 


ED500 

EL-500 

£1503 

EL505 

EL508 

EY500 

LL-500 

LL505 

LL521 

LV500 

PD500 

PL-500 

PLS05 

PL508 

PL5Z1 

PYSOO 

XL50C 


36KD6~XL500 Note; Do Not Push Magnovar Tubes Into the Socket All the Way 
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ALL TUBES TEST IN TEST POSITION 1 




